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GENERALIDADES Y ESTADO DEL ARTE 
1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Los diferentes procesos de manufactura permiten la construcción de partes mecánicas de 
diferentes formas, muchos de los casos la construcción de dispositivos mecánicos no tiene la 
fabricación correcta, se puede analizar y proponer un proceso de manufactura partiendo de la 
investigación para obtener los parámetros necesarios para mejorar el producto final. 
La construcción de prótesis por mecanización CNC requiere un análisis de los parámetros 
que influyen en la fabricación, como son: mejorar la puesta en marcha de la máquina CNC, el 
tiempo de mecanizado, el uso de herramientas de corte y de sujeción. Son factores que se 
necesitan para dar a conocer un costo real de la prótesis de rodilla. 
En el Ecuador hasta el año 2014 existían 397233 personas con algún tipo de discapacidad 
de los cuales en la provincia de Imbabura hay 4620 casos según el CONADIS. “La Fundación 
de Prótesis de Imbabura” para la vida cuenta con un estimado de 201 pacientes protetizados 
para una amputación del tipo transfemoral, que provienen de distintas partes del Ecuador. 
(Valencia, Lima, Ojeda, & Ortiz, 2015). 
En la actualidad la fabricación de prótesis no se ha desarrollado en el país por tres 
situaciones fundamentales; la materia prima por su costo elevado, el tipo de maquinaria y la 
utilización de estos equipos muchas veces no cubre los gastos, en nuestro país no hay industrias 
dedicadas al 100% a la fabricación de prótesis, siendo la Universidad Técnica del Norte una de 
las primeras universidades dedicada a la elaboración de prótesis mediante este proceso de 
manufactura. 
En el Ecuador, al igual que en otros países de Latinoamérica que han incrementado su 
crecimiento económico en países como Brasil, Chile y México, se sabe que actualmente el 
sector industrial está ligado al desempeño del sector automotor, también influye el rumbo que 
tomen los tratados de libre comercio el desarrollo y construcción de una máquina (CNC) como 




En la empresa RedTech NikteslaCORP Cia. Ltda Ecuador, ofreció montar una fábrica con 
maquinaria CNC para la fabricación de autos eléctricos, construcción de motores y 
componentes relacionados con la movilidad sostenible, en los predios de la Empresa Pública 
Yachay, comentó que la inversión será de 3 000 millones de dólares que provendría de 
financiamiento extranjero (Comercio, 2016) esto sirve para que muchos de los ingenieros 
mecatrónicos de la Universidad Técnica del Norte desarrollen y apliquen sus conocimientos en 
dicha empresa. 
En la revista de tecnología del MIT (Technology Review) en el 2003, resaltó a esta área de 
la ingeniería (Mecatrónica) como unas de las diez tecnologías emergentes que cambiarían al 
mundo. Colombia actualmente forja su industria metalmecánica en torno al sector automotor.  
Mientras países como México cuentan en sus industrias con más de 10.000 robots, en el 
Ecuador no se invierte ni 100 robots para el desarrollo de la industria y competir con mercados 
más competitivos, ya no es un problema de mano de obra barata, se necesita invertir en 
tecnología y capacitación, que sepan sacar provecho de los equipos y máquinas (Mejia & 
Patiño, 2013). 
En efecto, como consecuencia del entorno competitivo de la industria, las empresas cada 
vez más deben reformular sus procesos para mejorar la calidad y disminuir los ciclos de 
producción; en especial, en la cadena metalmecánica, el desarrollo de máquinas se convierte 
en una actividad esencial para adaptarse a las diferentes exigencias del sector y mejorar la 
competitividad de las empresas.  
La ventaja de utilizar equipos CNC radica en la posibilidad que se tiene al personalizar los 
requerimientos de cada proceso, además permite mejorar los diseños con base en la 
disponibilidad presupuestaria.  
Las máquinas de control numérico actualmente son las protagonistas a nivel mundial. Las 
políticas de los países industrializados se enfocan en la innovación y adquisición de máquinas 
con tecnología de punta, pues de ello depende en gran parte su poderío industrial (Mejia & 
Patiño, 2013). 
Países como Estados Unidos, Alemania y Japón buscan constantemente la fusión entre la 
academia y la industria para mantenerse como potencias. No es difícil suponer que esta nueva 
adquisición de maquinaria de control numérico (CNC) por parte de los empresarios se inclina 
a las grandes y medianas industrias. (Mejia & Patiño, 2013). 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 "Construcción de una prótesis rodilla monocéntrica por medio de mecanizado CNC." 
1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Analizar el código G 
• Validar código G mediante simulación software CAM. 
• Construir la prótesis en el laboratorio de mecanizado CNC. 
• Desarrollar un proceso de fabricación de la prótesis de rodilla, y mejorar los parámetros 
principales en el proceso de construcción. 
1.3 ALCANCE 
Con la construcción de la prótesis de rodilla por mecanización CNC; es muy importante el 
análisis y estudio de la planificación para el desarrollo del código G este tipo de lenguaje 
numérico permite generar trayectorias en el espacio, dando forma al material. Es muy 
importante verificar las trayectorias programadas, mediante el simulador CAM. 
Se utiliza el proceso por arranque de viruta, para obtener un prototipo del mecanismo de la 
articulación de rodilla para prótesis, considerando que se dispone del laboratorio y se busca 
tanto la verificación del código G en el equipo CNC, como la generación de trayectorias para 
el mecanizado generado por el simulador y se verifica las tolerancias dimensionales y 
geométricas. 
Haciendo uso de herramientas computacionales CAD – CAM se construye tres tipos de 
prótesis la primera en aluminio fundido, se toma en cuenta este material por su costo al no ser 
elevado y fácil de trabajar, y sirve  para comprobar que las fases de trabajo y formas de sujeción 
del material sean  los correctos, en esta construcción no se toma en cuenta el proceso de análisis 
de tolerancias sólo la geometría de la prótesis, posteriormente se construye  una prótesis en 
material Grillon, es un material de comercialización nacional además su costo es 3 veces menor 
que el aluminio 70-75, al ser un polímero su estructura es muy firme y no tiene poros, por sus 
propiedades es un material fácil de maquinar, el cual sirve para construir la prótesis bajo 
análisis y comprobación dimensional, se verifica que las dos prótesis proporcionen los datos 
necesarios, para proceder a mecanizar la prótesis en aluminio 70-75; para dar continuidad a la 
investigación desarrollada en la tesis de XAVIER LIMA, se recomienda realizar la fabricación 
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en aluminio PRODAX por su propiedades mecánicas y recomendaciones por expertos en el 
tema de fabricación de prótesis. 
La construcción de la prótesis depende en gran medida de la disponibilidad y el acceso a los 
materiales como herramientas de sujeción y corte para la máquina CNC, además los accesorios 
necesarios para un mecanizado de calidad, también con el tiempo prudencial para alcanzar la 
planificación propuesta y desarrollo del escrito final del proyecto. 
1.4 LIMITACIONES 
• En la Universidad Técnica del Norte se ha implementado un nuevo laboratorio 
de mecanizados con máquinas CNC y el cual se dispone del equipo ROMI D800 con poco 
herramental, considerando que también se debe hacer una gran inversión en herramientas 
y accesorios para obtener buenos resultados. Por estas razones nuestro trabajo se limita el 
número de herramientas y elementos de sujeción. 
• La experiencia es un factor muy determinante al momento de la fabricación de 
piezas por arranque de viruta, como tesista es un reto y satisfacción trabajar con este equipo 
y probar cada operación de la máquina y verificar el pos procesador, considerando que al 
ser nuevo es posible que contenga errores, y conlleva muchas horas de planificación y 
pruebas del equipo. 
• La máquina CNC posee 3 ejes, para elaborar piezas limitadas, en la 
mecanización de prótesis de rodilla se analiza el diseño y se verifica que es necesario que 
una máquina CNC tenga por los menos 4 eje sobre todo si es para fabricar piezas complejas. 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
La producción de prótesis biomecánicas ha sido una de las principales metas que se ha 
planteado la carrera de Mecatrónica de la Universidad Técnica del Norte. El desarrollo de 
dispositivos médicos proporciona soluciones al sector de la salud específicamente a personas 
que sufren algún tipo de discapacidad. La fabricación de dispositivos médicos que cumplan 
funciones similares a una persona normal. 
Actualmente en el Ecuador, la construcción de prótesis se ha desarrollado de manera semi 
artesanal, lo que se requiere como país es desarrollar procesos de fabricación, utilización de 
equipos y maquinaria disponible tanto en universidades como en la industrial, para ir 
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ampliando el conocimiento y la investigación para ayudar al desarrollo de dispositivos médicos 
para el bien social. 
Haciendo uso del laboratorios de mecanizado CNC (Control Numérico Computarizado) y 
dada la necesidad de fabricar prótesis biorobóticas para personas con algún tipo de 
discapacidad; se pretende construir prótesis de la mejor calidad y con materiales de 
comercialización nacional, que no sean muy costosas y que sean asequibles para personas 
discapacitadas de escasos recursos económicos, encaminado a mejorar la calidad de vida según 
el plan del buen vivir objetivo 2 y la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. 






















2. MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se describe el marco teórico del proceso de fabricación de la prótesis de 
rodilla monocéntrica, donde se ha revisado el estado del arte, tomado lo más relevante en teoría 




Es una extensión artificial que reemplaza una extensión del cuerpo, para que se determine 
como prótesis debe funcionar o reemplazar la parte afectada realizando la misma función o 
algún movimiento similar. 
En la marcha humana es importante definir parámetros como peso, fuerza, equilibrio, 
determinación del material, ya que existen varias categorías y depende del nivel de actividad 
física y por lo tanto el tipo de prótesis a usar. Por esta razón se toma la clasificación en el 
sistema. Este sistema clasifica las prótesis y los accesorios por su peso, grado de movilidad; 
por peso de elementos funcionales como pies protésicos, rodillas y articulaciones de cadera, el 
sistema Walky simplifica el montaje de partes funcionales en relación con elementos 
estructurales. (Streifeneder, 2012). 
A continuación, se detalla los niveles de actividad del sistema Walky según Streifeneder: 
Tabla 1.  




Walky 1 El paciente tiene la capacidad 
de caminar sobre superficies 
palanas o niveladas a un ritmo 
constante de marcha. 
 
 
Walky 2 En el walky 2 la persona es 
capaz de superar barreras pequeñas 
como bordillos, escaleras o 





lugar controlado, pero se limita en 
lugares al aire libre. 
Walky 3 El usuario de prótesis es capaz 
de controlar las velocidades de 
marcha y superar la mayoría de los 
obstáculos dentro y fuera de 
lugares controlados, pero al igual 
que el walky 2 se limita su 
funcionamiento al aire libre. 
 
Walky 3 El usuario de prótesis es capaz 
de moverse a velocidades con alto 
impacto, se incrementa las cargas 
de choque tensión y deformación, 
la capacidad de moverse es 
ilimitada tanto dentro como fuera 





Nota: Tomado de (Streifeneder, 2012) 
Para el desarrollo de esta investigación, la prótesis será para caminar sobre superficies 
completamente planas, sin ningún tipo de obstáculos, sin inclinaciones y sin gradas, la razón 
de considerar este tipo de caminata es porque es uno de los primeros estudios de prótesis de 
tipo transfemoral y se debe comprender con claridad el comportamiento biomecánico, realizar 
pruebas y validar los datos obtenidos de un laboratorio de marcha.  
Existen muchos tipos de prótesis las cuales son de usos específicos dependiendo del lugar 
de la amputación o el tipo de accidente; existen prótesis oculares, faciales, dentales, trans-
femorales, de rodilla, de tobillo.   
2.1.1. CLASIFICACIÓN DE PROTESIS SEGÚN EL LUGAR DE AMPUTACIÓN. 
•  Prótesis para desarticulación de caderas. 
Las prótesis de desarticulación de cadera se utilizan en personas que tienen una 
amputación desde la cadera o alguna desarticulación que impide el movimiento del 




•  Prótesis transfemorales 
Este tipo de prótesis son utilizadas para pacientes con amputación a nivel del fémur o 
por encima de la rodilla. (Lima, 2014). 
•  Prótesis para desarticulación de rodilla  
Estas prótesis son para pacientes que conservan el 100% del fémur, lo que hace fácil la 
poetización porque conservan todos los músculos. (Lima, 2014). 
La fabricación de la prótesis de rodilla monocéntrica es construida para las personas con 
amputación por encima de la rodilla, y se ha determinado realizar pruebas con un paciente con 
un peso de 90kg. En el prototipo anterior se determina que la prótesis de rodilla era para una 
persona con un peso de 70kg, mientras que la prótesis mecanizada en el laboratorio de la 
Universidad Técnica del Norte soporta hasta 90kg como se muestra en la figura 1. 
 
Figura 1. Paciente utilizando prótesis de rodilla monocéntrica. 
Para la construcción de esta prótesis se utiliza el proceso de fabricación por arranque de 
viruta, porque se dispone del software CAD – CAM y maquinaria CNC. 
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2.2. PROCESOS DE MANUFACTURA POR ARRANQUE DE VIRUTA Y PROCESO 
DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DIMENSIONAL 
 
Figura 2. Clasificación de Manufactura  
“La manufactura es una palabra que se divide en dos partes (manus) manos y (factus) hacer, 
que significa "hacer con las manos", (Kalpakjian & Schmid, 2008), esta puede definirse en dos 
partes: Tecnología y Economía. 
2.2.1. Tecnología 
Es la unión de diferentes procesos que alteran las propiedades y la forma del material para 
elaborar productos con valor agregado. A continuación, en la figura 3, se muestra cómo es un 
proceso de manufactura según la tecnología empleada y los factores que intervienen para la 
fabricación. (Met & A). 
 




Es la transformación de materiales en artículos de mayor valor a través de los diferentes 
procesos de manufactura provocando que el material tenga un costo significativo. A 
continuación, se muestra en la figura 4, la transformación del material en bruto a un objeto con 
valor. (Met & A). 
 
Figura 4. Proceso de manufactura mediante economía 
A la manufactura se integran diferentes requisitos que hacen que los trabajos sean mejores 
como, por ejemplo: 
• Diseño CAD – CAM  
• Herramientas de acabado y desbaste en materiales de materiales HSS y aleaciones de 
carburo de tungsteno. 
• Materia prima de mejor calidad 
• Estrategias de mecanizado 
“Las actividades de diseño y manufactura suelen efectuarse de manera consecutiva, la 
metodología empleada en la construcción que en principio puede parecerse lógica y directa, 
pero que en la práctica desperdicia muchos recursos.” (Kalpakjian & Schmid, 2008). 
En el proceso de manufactura, el mecanizado de la prótesis de rodilla monocéntrica se utilizó 
diferentes tipos de herramientas de corte, sujeción, nivelación y medición a este proceso se le 
clasifica en: torneado, taladrado, fresado, escariado, rectificado. 
2.3 PROCESO DE FRESADO 
“El fresado es un tipo de operación se utiliza una herramienta rotatoria con múltiples filos 
cortantes que se mueven lentamente sobre el material para generar un plano o una superficie 
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recta. El movimiento de avance es perpendicular al eje de rotación y la velocidad la proporciona 
la fresa. El fresado se diferencia del taladrado por la orientación entre el eje de la herramienta 
y la dirección del avance. En el taladrado la herramienta de corte avanza en dirección paralela 
a su eje de rotación”. (Urrego Ospina, 2010). Obsérvese en la figura 5, desbaste de material por 
fresado. 
 
Figura 5. Material fresado 
Fuente. (Urrego Ospina, 2010) 
2.3.1 Tipo de fresado 
2.3.1.1 Fresado periférico o cilíndrico. 
El fresado periférico es un fresado que máquina por el perfil del material dando forma al 
material en bruto. En este tipo de fresado el eje de la herramienta debe de estar paralelo al 
material y depende si es una fresadora de mesa vertical u horizontal, como se observa en la 
figura 6, el fresado cilíndrico con una fresadora de mesa vertical. (Urrego Ospina, 2010). 
 
Figura 6. Herramienta paralelo al material 
Fuente. (Teoria del maquinado de metales, 2013) 
2.3.1.2 Fresado en las caras o frontal. 
En un fresado frontal la herramienta de corte esta perpendicular al material, este tipo de 
operación es más utilizado por operadores de máquinas tipo fresadoras de tres ejes, se utiliza 




Figura 7. Fresado frontal 
Fuente. (Teoria del maquinado de metales, 2013) 
2.3.2 Forma de rotación al entrar en corte con el material 
La forma de provocar un corte en un material sin dañar la herramienta y lastimar el material. 
Hay que seguir las indicaciones de los fabricantes como (Vertex, s.f.), y (Sandvik, s.f.). 
• Entrada de corte con la herramienta debe de ser uniforme en todo el tiempo de 
maquinado para evitar vibraciones. Obsérvese en la figura 8. 
• Material de la herramienta, depende en gran parte para trabajar en materiales duros, 
además de poder mejorar los tiempos de maquinado aumentando o disminuyendo 
las velocidades. 
• Usar las recomendaciones de los catálogos de Vertex o Sandvik proporciona 
información muy detallada de datos importantes da cada una de las herramientas 
como profundidad de corte, velocidad de corte, materiales que puede mecanizar 
con la herramienta. 
• El calor producido en un mecanizado debilita la herramienta y aumenta el desgaste 
de la misma o causa cambios de diámetros en las piezas de trabajo. El refrigerante 
mantiene y conserva la exactitud dimensional, incrementa la durabilidad, previene 
la deformación térmica. (Máquinas, 2011).  
• El ingreso de la herramienta en el momento del corte debe ser programado y 




Figura 8. Herramienta de corte con material 
Fuente. (Sandvik, n.d.) 
2.4. TIPOS DE OPERACIONES 
Existen dos tipos de operaciones para realizar un mecanizado: 
Desbaste 
La función principal es arrancar viruta de un determinado material con profundidades altas. 
Para esta operación la velocidad de corte y el avance de mesa son muy bajos, esto favorece a 
la herramienta para conservar el filo (Met & A). 
Acabado 
En el acabado la profundidad es baja. Tiene por objetivo lograr unas superficies que cumplan 
estándares con exigencias de rugosidad y de tolerancias impuestas, la velocidad de corte y el 
avance son altos. (Met & A). 
A continuación, se muestra en la tabla 2, las diferentes operaciones de fresado y sus marcas 
distintivas de corte al material. 
Tabla 2. 
Características distintivas de las operaciones de fresado 
OPERACIONES 
DE FRESADO 
CARACTERÍSTICA MARCA DISTINTIVA 
Fresado de ranuras En el fresado de ranuras se 
realiza trabajos que necesitan 
profundidad con formas y 
detalles específicos. Se muestra 




de la prótesis de rodilla lo cual se 
mecanizo con una fresa de 5mm 
y una profundidad de 25mm. 
 
Fresado planeado Este tipo de operación se 
realizan con fresas frontales o 
cilíndricas, a 90 grados, es una 
operación básica de todos los 
tipos de fresados su función es de 
realizar careados o acabado en la 
superficie del material 
dependiendo del trabajo a 
efectuarse, con este fresado se 
necesita un tipo de herramienta 
de material duro para poder 





Fresado de perfiles El fresado de perfil se emplean 
fresas de longitudes extensas de 
mecanizado y profundidades 
altas, este tipo de herramientas 
son largas, para realizar un perfil 
no muy profundo por lo general 





El fresado de cavidades su 
produce cuando se va a realizar 
desbaste de material, pero de 
profundidades pequeñas que no 







2.5. MATERIALES A MECANIZAR 
Los materiales que se utiliza para la fabricación de prótesis de rodilla son aluminio fundido, 
Grillon, aluminio PRODAX, se escoge estos tres tipos de material por sus propiedades para ser 
mecanizados, las cuales se muestran en la tabla 3. 
Tabla 3. 
Propiedades de materiales 




GRILLON ALUMINIO  
7075 
TECNOLÓGICAS 
   






















   
Precio X X X 
Disponibilidad X X X 
 
Los materiales en la manufactura son muy diversos, existen combinaciones de estos para 
ganar resistencia, dureza, maquinabilidad, y flexibilidad. Estas características hacen la creación 




Figura 9. Diagrama de Venn, clasificación de materiales 
Fuente. (Met & A). 
A continuación, se describen las propiedades mecánicas de materiales a temperatura 
ambiente. Como son dureza, químicas, reactividad, resistencia a la corrosión, tenacidad, 
módulo elástico, ductilidad, esfuerzos como torsión, flexión y compresión. 
2.6. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE 
Una herramienta se elige según el tipo de material a mecanizar, las más conocidas son HSS 
son herramientas de aceros rápidos resistentes a altas temperaturas se selecciona por su 
diámetro, su forma de desbaste, y el tipo de pieza a mecanizar, en los tiempos actuales existen 
gran variedad de herramientas una base de datos de herramientas es (Sandvik, s.f.). 
 
Figura 10. Tipos de herramientas 
Fuente. (mantenim.files.wordpress.com, 2007) 
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2.6.1. Herramienta de corte para fresado 
Una herramienta de corte tiene uno o más filos cortantes. El filo cortante sirve para separar 
material en forma de viruta. A continuación se muestra en la figura 11, y figura 12, la 
nomenclatura de las fresas. 
 
Figura 11. Nomenclatura de una fresa frontal 
Donde: 
AD. Mango. 
SL. Límite de apriete 
OHL. Seguridad de la fresa 
B. Ángulo de la hélice. 
C. Labio. 
D. Diámetro exterior. 
CL. Longitud de corte. 
TL. Longitud total. 
 




1. Rebaje del fondo de la punta. 
2. Rebaje del ángulo primario. 
3. Rebaje del ángulo secundario. 
4. Punta de filo. 
5. Filo de corte. 
6. Ángulo de corte. 
7. Superficie de la tolerancia primaria. 
8. Superficie de la tolerancia secundaria. 
9. Cara inferior al corte. 
La operación de fresado se desarrolla con distintos tipos de fresas y métodos de mecanizado 
donde cada tipo de fresado deja a su paso una marca distintiva de corte a continuación se 
muestra en la figura 13, los distintos tipos de fresados. 
 
Figura 13. Tipos de fresados 
Fuente. (Aguilar Schafer, 2010) 
Existen dos superficies con las que se junta la herramienta al momento de propiciar el corte, 





Ángulo de ataque 
Este ángulo se produce el corte en el material con la punta de la herramienta además influye 
en la formación de viruta, como se muestra en la figura 14. (Santange, 2015) 
 
Figura 14. Superficie de ataque 
Fuente. (Kalpakjian & Schmid, 2008) 
Ángulo de incidencia 
Este ángulo evita el rozamiento del filo de la herramienta con la superficie de trabajo sus 
valores oscilan de 2º a 3º para aceros duros y de 6º a 10º para materiales con menos dureza. 
(Santange, 2015). Obsérvese en la tabla 4 los diferentes ángulos de incidencia para distintos 
materiales. 
Tabla 4 












Aceros aleados 2 a 3º 6 a 10º 10 a 15º 
Aceros de bajo 
carbono 
3 a 5º 8 a 10º 10 a 15º 
Hierro fundido 3 a 5º 6 a 10º 10º 
Latón 3 a 4º 6 a 10º 10 a 20º 
Bronce (Duro) 2 a 4º 6 a 10º 10 a 15º 
Aluminio 6 a 10º 10 a 15º 10 a 35º 
Nota: Tomada de (Met & A) 
2.6.2. Formación de viruta 
La formación de viruta es un parámetro fundamental al momento de mecanizar, la viruta 
que se desprende indica si el trabajo que se está realizando es bueno y se está aplicando todos 
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los parámetros que este influyen o si se está mecanizando está mal, haciendo que los recursos 
tanto de material como de máquina que se han invertido no sean adecuados, además en la viruta 
se puede observar si es posible aumentar o disminuir los tiempos en cada operación realizada.  
A continuación, se muestra en la tabla 5, los tipos de viruta y su respectiva descripción. 
 
Tabla 5.  
Tipos de viruta 
TIPO DE 
VIRUTA 
DESCRIPCIÓN  FIGURA 
Viruta continúa La viruta continua se produce cuando 
se cumplen las siguientes condiciones 
de corte: 
•Mientras el material sea dúctil 
•La velocidad sea alta 
•Avances y profundidades pequeñas 
•Borde cortante bien afilado 
•Viruta larga y continua 




Este tipo de viruta se da cuando el 
maquinado cumple las siguientes 
condiciones. 
•Materiales dúctiles 
•Baja a media la velocidad de corte 
•La fricción entre herramienta y viruta, 








La viruta discontinua es producida por: 
•Una alta fricción herramienta - viruta. 
•Bajas velocidades de corte, la viruta 
se forma en segmentos separados. 
•Avances y profundidades grandes 
promueven este tipo de formación.  
Viruta dentada La viruta dentada es un tipo de viruta 
que se produce cuando: 
•Las virutas Semi-continuas forma de 
diente de sierra 
•Esto sucede cuando se trabaja con 
materiales muy difíciles de maquinar 





2.6.3. Clasificación de las herramientas según el tipo 
Las herramientas se clasifican por su longitud, diámetro, forma, tipo de corte, forma de 
utilización, acabado superficial, como se muestra en la tabla 6. 
Tabla 6 




Fresas cilíndricas o 
fresas planas 
 
Las fresas cilíndricas son de un mango 
redondo, el apriete al cono es mediante 
pinzas especiales, y su forma de trabajar es 
parecido al de una broca, pero su manera 
de desprender viruta es diferente, su 
función no es de hacer agujeros, es de 





Fresas de punta 
redonda 
 
Son conocidas como fresas de punta 
esférica, sirven para mecanizar figuras que 
sean redondas o filos redondeados 
también son utilizados para acabados 
superficiales. 
 
Fresas cóncavas Este tipo de fresas son normalizadas de 
acuerdo con el módulo diametral. Este tipo 
de fresas son llamadas fresas de doble 
ángulo o fresas cóncavas, su corte es en 
forma de cono va de menos a más y sirve 
para realizar conos en el material o para 




Fresas de plato Las fresas de plato se utilizan en 
mecanizados de piezas cúbicas, se utilizan 
para mecanización de planeado y de 
agujeros grandes, son muy difíciles de 
conseguir y su costo es elevado. Este tipo 
de fresas son de diámetros muy grandes 
donde se utilizan para careados y acabados 
superficiales por sus números de dientes. 
 
 
Fresas madre Este tipo de fresas son desarrolladas 
para fabricar engranes donde necesitan 
tallar con exactitud y rapidez todo tipo de 
engranes son muy costosas y difíciles de 
conseguir en el mercado nacional solo se 
adquiere bajo pedido, siendo el 





2.7. VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA 
La vida útil de la herramienta depende de tres parámetros fundamentales, velocidad, 
avances, profundidad de corte y velocidad de corte. Cada parámetro genera un efecto sobre la 
vida útil de la herramienta. A continuación, se describe cada uno de ellos. 
2.7.1 Efectos por profundidad de corte 
La profundidad de corte de la herramienta tiene efectos sobre el material cuando el corte es 
muy largo o el corte en el material es muy profundo. Cuando el corte es demasiado largo en 
tiempo, la herramienta tiende a vibrar, genera más calor, pierde el control de la viruta; cuando 
el corte en el material es muy profundo genera efectos como rotura de plaquita, fuerza de corte 
mayor, consumo de más potencia de la máquina CNC (Sandvik, s.f.). Se muestra en la figura 
15 la forma de la vida útil de la herramienta causada por los efectos de profundidad. 
 
Figura 15. Vida útil de la herramienta causada por los efectos de profundidad 
2.7.2 Efecto por velocidad de corte  
Los dos efectos de la velocidad de corte que causa que la vida de la herramienta sea corta o 
larga son velocidad muy baja o muy alta. Cuando la velocidad es muy baja la herramienta 
pierde filo en el corte al material; cuando la velocidad es muy alta la herramienta tiende a 
desgastarse muy rápido, tiende a deformarse, los mecanizados son muy deficientes (Sandvik, 
s.f.).Se muestra en la figura 16, la forma de la vida útil de la herramienta causada por los efectos 
de velocidad de corte. 
 
Figura 16. Vida útil de la herramienta causada por la velocidad de corte 
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2.7.3. Efectos por velocidad de avance 
Los efectos que causan cuando la velocidad de avance es muy baja hace que la viruta sea 
fibrosa, rápido desgaste de la herramienta; y cuando la velocidad de avance es muy rápida da 
un acabado deficiente, la viruta se funde en la herramienta, el consumo de potencia es mayor. 
Se muestra en la figura 17, la forma de la vida útil de la herramienta causada por los efectos de 
profundidad. 
 
Figura 17. Vida útil de la herramienta causada por la velocidad de avance 
2.7.4 Parámetros de conservación del filo de una herramienta 
➢ La forma de trabajo de una herramienta debe ser de acuerdo a las indicaciones que el 
fabricante recomienda. 
➢ Se utiliza refrigerante al mecanizar materiales duros o cuando las profundidades de 
corte son muy altas. 
➢ La velocidad de corte de avance y profundidad deben ser con cálculos que respalden el 
mecanizado. 
2.8. MATERIALES PARA LAS HERRAMIENTAS DE CORTE 
Al seleccionar un tipo de material para una herramienta de corte debe tener en cuenta el tipo 
de mecanizado a realizar, debido a esto es posible que la herramienta obtenga una vida útil más 
larga o se produzca algún fallo. 
2.8.1. Características del material de las herramientas: 
Tenacidad: El material de una herramienta de corte debe tener muy buena tenacidad para evitar 
fallas por fracturas. 
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Dureza en caliente: Una de las propiedades más importante de una herramienta es la dureza 
por su trabajo a altas velocidades en máquinas CNC. A continuación, se muestra en la figura 
18, la dureza de diferentes materiales. 
Resistencia al desgaste: Esta característica es la más importante de las herramientas porque 
en un mecanizado el proceso de desbaste de material es bastante agresivo. 
En la siguiente figura 18, observa el comportamiento de la propiedad de dureza frente a 
los diferentes cambios de temperatura. 
 
Figura 18. Diagrama de resistencia al desgaste 
Fuente. (Sandvik, s.f.) 
➢ Una de las observaciones de la figura 18, es que los carburos tienen una dureza de 
45 a 65 HRC pero al entrar en calor disminuyen su temperatura haciendo que este 
material pierda dureza, a más temperatura menor dureza, (Máquinas, 2011) 
➢ Las herramientas HSS se recomienda para trabajos a altas velocidades por su 
resistencia a altas temperaturas, estas herramientas son ideales para el uso de 
máquinas CNC, ver la figura 18 el material puede ser superior o igual a este, pero 
considerando el costo entre las herramientas HSS y las de carburo de tungsteno es 
significativo, el material ideal para nuestro trabajo es el HSS con una dureza de 10 
a 20 HRC por eso es su costo menor y fácil adquisición en nuestro medio 
garantizando un buen trabajo de desbaste. Los carburos cementados con una dureza 
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de 45 y 60 HRC y los cerámicos son materiales de dureza muy alta que pasa los 70 
HRC lo cual hace que no afecte la temperatura. 
➢ Las herramientas de materiales muy complejos como aleaciones de titanio, carburos 
cementados existen en nuestro país, pero tiene costos muy elevado, su mayor 
ventaja es que tiene una vida útil es muy larga. 
2.8.2 Tipos de materiales y aleaciones de las herramientas 
2.8.2.1 Acero al carbono y de baja aleación 
Este tipo de aceros se usan en la industria, la ventaja de este acero es que al ser tratados por 
un tratamiento puede adquirir una dureza relativamente alta por su alto contenido de carbono, 
pero por su aleación tienen  una dureza en caliente muy frágil, lo cual hace inútil a los cortes 
en altas velocidades (Kalpakjian & Schmid, 2008) 
2.8.2.2 Aceros de alta velocidad 
Este tipo de aceros más conocidos por su nombre HSS (High Speed Steel) son aceros que 
poseen la característica de mantener la dureza en altas temperaturas lo que permite el uso de 
estas herramientas en mecanizados a velocidades muy altas. Estas herramientas son más 
comerciales que las de tratamientos de carbono, tungsteno o cobalto (Máquinas, 2011). 
Tipo de tungsteno (Grado T): El tipo de aleación mezclado en este tipo es aleación (12-20%) 
además existen elementos adicionales como el cromo (CR) y el vanadio (V). (Máquinas, 2011) 
Tipo molibdeno (Grado M): Ganar resistencia y dureza la mezcla de tungsteno y molibdeno 
es de 6% de (W) y de 5% (Mo). 
2.8.2.3 Aleación de cobalto 
Este tipo de tratamiento se da en recubrimientos a herramientas la cantidad de cobalto es 
muy alta de 40 a 50%, 25 a 35% de cromo, y de 15 a 20% de tungsteno además algunos 
materiales para disminuir el desgaste (Máquinas, 2011). 
2.8.2.4 Carburos cementados 
Son compuestos de materiales metálicos y cerámicos. La combinación para producir esta 
mezcla se da del Nitruro de titanio (TiC, TiN) y Carbonitruro de Titanio (TiCN) utilizando 
níquel o molibdeno como aglutinante de mescla (Máquinas, 2011). 
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2.9 PARÁMETROS DE CORTE 
2.9.1 Velocidad de corte 
La velocidad de corte es necesario para seleccionar los valores reales de profundidad de 
corte, y velocidad de husillo. Se calculan estos valores a partir de la velocidad de corte 
recomendadas por el fabricante para conocer la velocidad real a la que la fresa debe girar para 
realizar un corte en el material; como recomendación se utiliza la fuente bibliográfica de 
(A.L.CASILLAS). 
Las fresas que más se utilizan para el mecanizado de la prótesis de rodilla son fresas 
frontales con ángulos de 90º y de fresas de punta esférica de diferentes diámetros. 
𝑉𝑐 =
𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑁
1000
 
Ecuación 1. Velocidad de corte 
Fuente: (Sandvik, s.f.) 
Donde: 
D = diámetro de la fresa en mm 
N = velocidad de husillo RPM  
Tabla 7 
Velocidad de corte de diferentes materiales 
 





2.9.2. Velocidad de avance 
El avance se refiere al desplazamiento producido por la mesa en sentido longitudinal y 
transversal. El avance por diente es el desplazamiento de mesa cada diente de la fresa. 
𝑽𝒇 = fz ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 
Ecuación 2. Velocidad de avance 
Fuente: (Sandvik, n.d.) 
2.9.3. Avance por diente 
El cálculo del avance por diente se necesita para calcular datos de corte, y avance de mesa, 
y el espesor máximo de viruta. A continuación, se muestra en la tabla 8 el avance por diente de 
diferentes materiales  
Tabla 8.  
Avance por diente de diferentes materiales de herramientas 
 
Nota: Tomada de (Kalpakjian & Schmid, 2008). 
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Ecuación 4. Avance por minuto 
Fuente: (Sandvik, n.d.) 
 
 
Figura 19. Avance por diente 
Fuente.  (Sandvik, n.d.) 
 
“Por lo general, el avance por diente va de alrededor de 0.1 mm a 0.5 mm y las 
profundidades de corte van de 1 mm a 8 mm.” (Kalpakjian & Schmid, 2008). 
2.9.4. Profundidad de corte 
Es la longitud que la herramienta tiene que recorrer desprendiendo material hasta una 
medida programada tomar en cuenta que los datos proporcionados del fabricante. Se muestra 




Figura 20. Profundidad de corte de diferentes tipos de fresas. 
Fuente. (A.L.CASILLAS) 
 




Ecuación 3. Profundidad de corte 
Fuente: (Sandvik, s.f.) 
 
Donde: 
ap = profundidad de corte 
Q = Volumen máximo en cm3 / min 
D = diámetro de fresa 
Vf = avance por minuto 
2.9.5. Tiempo de mecanizado 
Este tiempo se refiere al inicio del mecanizado de una pieza, que va desde que la fresa gira 
antes de comenzar a desprender material hasta que el maquinado se termine. 
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Todos los parámetros antes mencionados se calculan dependiendo de forma se sujetar la 
pieza, dimensiones del material, tipo de material a mecanizar. 
2.10. ACCESORIOS DE FIJACIÓN 
Son herramientas de sujeción o de apriete aquellas herramientas que sirven para fijar 
material en bruto sobre la mesa de trabajo. 
Existen en el mercado nacional diferentes tipos de herramientas de sujeción algunos de 
distintos tamaños, diferentes formas de sujetar, para realizar un mecanizado se utilizan las 
bridas o prensas de sujecion, son las dos maneras de sujetar una pieza o las más conocidas, la 
manera y la forma que el operario utilice depende en gran medida de la experiencia que tenga, 
además no en todos los casos se debe fabricar elementos de sujeción de acuerdo al tipo de 
trabajo q se vaya a realizar o de acuerdo a la pieza a fabricar. 
 
A continuación, cada uno de los accesorios con sus funciones: 
➢ Bridas: Son piezas de acero acotadas con una ranura central para introducir un perno de 
fijación. Obsérvese en la figura 21 el juego de bridas con pernos, calces y ajustadores 
“T”. 
 
Figura 21. Bridas de sujeción 
 
➢ Prensa mecánica de precisión: Es la forma de sujetar a la materia prima haciendo 
presión en dos puntos su forma de fijación es por medio de pernos a la mesa de trabajo. 




Figura 22. Prensa mecánica de precisión 
2.11. SOFWARE CAD – CAM 
La utilización de software CAD - CAM ha hecho que en la actualidad los procesos de 
manufactura mejoren la producción del 45% al 70% de efectividad, tomando en cuenta el 
tiempo que se ocupa en la fabricación de piezas y la calidad del trabajo. A continuación, se 
muestra en la figura 23 el software CAM para el centro mecanizado. 
 
Figura 23. Software CAM 
Software CAM (Manufactura Asistida por Computador) es una herramienta computacional 
para el manejo de máquinas tipo CNC con control numérico. Es un programa de diseño 3D y 
manufactura, donde se interactúan con superficies y sólidos. También proporcionan una forma 
de simulación de didáctica donde se puede detectar colisiones, errores de programación y mala 




Beneficios de utilizar CAM 
• CAM es un tipo de manufactura versátil al ser capaz de controlar de 2 a 5 ejes 
dependiendo de la máquina da a pensar que se puede crear cualquier tipo pieza 
mecánica desde lo más sencillo incluso hasta lo más complejo. 
• El software CAM permite que el operario analice, verifique, corrija y optimice los 
programas creados y mejore la productividad de forma rápida. 
Desventajas de utilizar Software CAM  
• Una desventaja de utilizar el software CAM está en el costo del programa que es muy 
elevado y solo sirve para un número limitado de computadoras dependiendo del 
proveedor. 
• La interfaz entre programa de diseño y software CAM debe ser compatible. 
2.12. CÓDIGO G 
El Código "G" es un tipo de lenguaje de programación de alto nivel diseñado 
exclusivamente para máquinas CNC, son códigos que proporcionan trayectorias mediante 
coordenadas numéricas en los planos XYZ los equipos CNC se basan en leguaje de 
programación ISO. A continuación, se muestra en la tabla  9 las funciones de los comandos del 
código G. 
Tabla 9 
Comandos y códigos "G" con sus funciones 
CÓDIGO "G" FUNCIONAMIENTO 
G00 Posicionamiento Rápido 
G01* Interpolación Linear 
G02 Interpolación circular en el sentido de las agujas del reloj 
G03 Interpolación circular en el sentido opuesto de las agujas del reloj 
G331 Ciclo de roscado con macho 
G332 Retorno del macho 
G04 Tiempo de permanencia (Dwell) 
G111 Programación en coordenadas polares 
G17* Selecciona el plano de trabajo “XY” 
G18 Selecciona el plano de trabajo “XZ” 
G19 Selecciona el plano de trabajo “YZ” 
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G40* Cancela la compensación de radio de herramienta 
G41 Activa la compensación de radio de herramienta (a la izquierda del 
perfil) 
G42 Activa la compensación de radio de herramienta (a la derecha del 
perfil) 
G500 Desactiva el sistema de coordinadas de trabajo. 
G53 / SUPA Sistema de coordinadas de máquina 
G54 1° Sistema de coordinada de trabajo 
G55 2° Sistema de coordinada de trabajo 
G56 3º Sistema de coordinada de trabajo 
G57 4° Sistema de coordinada de trabajo 
G58 5° Sistema de coordinada de trabajo 
G59 6° Sistema de coordinada de trabajo 
G507 7° Sistema de coordinada de trabajo 
G5xx “xxº” Sistema de coordinada de trabajo 
G599 99° Sistema de coordinada de trabajo 
G09 Activa parada exacta del bloque actual 
G60* Activa parada exacta, dejando los cantos 
G64 Activa el contorno con “look-ahead”, chaflanado los cantos 
G641 Activa el contorno con “look-ahead”, con redondeado 
G642 Activa el contorno con “look-ahead”, con redondeado en spline 
G70 Entrada de datos en pulgadas 
G71* Entrada de datos en milímetros 
G90* Sistema de coordinadas absolutas 
G91 Sistema de coordinadas incrementales 
G94* Avanzo en milímetro/pulgada por minuto 
G95 Avanzo en milímetro/pulgada por rotación 
CFC* Activa el controle de avance por la tangencia de la herramienta con 
la pieza en los cantos. 
CFTCP Activa el control del avance por el centro de la  herramienta 
CFIN Activa el controle de avance por la tangencia de la superficie 
BRISK Modo normal de aceleración de los ejes 
SOFT Modo de aceleración suave de los ejes 
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FFWOF Activa modo de controle de avances 
FFWON Desactiva modo controle de avances 
COMPON Sistema compresor de bloques 1 
COMPCAD Sistema compresor de bloques 2 
COMPCURV Sistema compresor de bloques 3 
Nota: Tomada de (Siemens, 2015) 
Cada código G realiza su función específica, hay algunos códigos G como el G00 o el G01 
son de característica modal, que significa las trayectorias programadas se ejecutaran hasta que 
otro código diferente que cambie el ciclo del código; de igual manera existen otro código "G" 
de característica no modal que se ejecutan solo en el bloque que están programados.  
La planificación del código G no solo consiste en simular las trayectorias en el software 
CAM y generar una trayectoria, consiste en analizar la pieza a mecanizar, y buscar el tipo de 
herramientas que pueden realizar ese tipo de mecanizado, tomando en cuenta el tipo de figura 
y las dimensiones que tiene, y se analiza la estrategia de mecanizado donde se verifica que 
todas las herramientas tanto de corte como de sujeción cumplan su función correctamente. 
Mediante la verificación de los parámetros de inicialización para el mecanizado, se procede 
a simular en el software CAM que los diámetros de las herramientas seleccionados sean los 
correctos, y que las herramientas de sujeción estén tomadas en cuenta al momento de colocar 
el material en bruto; como las piezas a mecanizar tienen mucha profundidad y no se cuenta con 
el herramental necesario se realiza el trabajo en distintas fases de trabajo.  






Códigos G utilizados en el mecanizado 
CÓDIGOS “G” DESCRIPCIÓN 
G90 Sistema de coordenadas absolutas 
G94 El avance en milímetros por minuto 
G40 Desactivación de la compensación de la herramienta 
G42 Activación de la compensación de la herramienta hacía la derecha 
G17 Selección del plano XY 
G71 Entrada de datos en milímetros 
G53 Sistema de coordenada de máquina 
G00 Avance rápido 
G01 Avance programado 
G02 Interpolación en sentido horario 
G03 Interpolación en sentido anti horario 
Nota: Tomada de (Siemens, 2015) 
Las velocidades según el catalogo (Vertex, n.d.), que se utilizan son para aluminios están entre 
50 y 100 m/min según el fabricante, cada velocidad varía dependiendo de los diámetros y 
número de filos de la herramienta. 
Existen otros tipos de códigos denominados “M” realizan funciones similares a las 
operaciones "G" pero cumplen funciones programadas dentro de la máquina y se utiliza muchas 
veces para ejecutar programas como repeticiones, finales de mecanizados, activación y 
desactivación de refrigerante. Los códigos “M” son códigos capaces de ejecutar programas ya 
grabados internamente y así no realizar más líneas de códigos.   







CÓDIGOS "M" FUNCIONES 
M00 Parada del programa 
M01 Parada opcional del programa 
M02 Fin de programa 
M03 Sentido de rotación a las agujas de reloj 
M04 Sentido de rotación opuesto a las agujas de reloj 
M05 Parada del husillo 
M06 Libera cambio de herramienta 
M07 Prende refrigerante de corte por el centro de la herramienta 
M08 Prende refrigerante de corte 
M09 Apaga refrigeración (M07 y M08) 
M17 Fin de subprograma 
M30 Fin de programa 
M36 Abre puerta automática (opc) 
M37 Cierra puerta automática (opc) 
M65 Prende limpieza de las protecciones (opc) 
M66 Desconecta limpieza de las protecciones (opc) 
Nota: Tomada de(Siemens, 2015) 
Los códigos M más utilizados son: M5 para de husillo, M6 Liberación de cambio de 
herramienta, M30 fin de programa, Sentido de rotación a las agujas de reloj. 
2.13. OPERACIÓN MÁQUINA CNC  
La operación de la máquina CNC depende de la destreza del operador, después de analizar 
el diseño CAD, realizar el diseño CAM, hay que colocar los parámetros de inicialización de 
máquina, como seteo de herramientas, colocar el cero pieza, ingreso y revisión de código G 
utilizando propio simulador del equipo CNC. 
El seteo de herramientas se realiza inicialmente para que el mecanizado sea automático al 
momento de cambiar la herramienta, conjuntamente se realiza la colocación del cero pieza que 
es el punto donde la máquina CNC reconoce como punto de inicio para cualquier operación, la 
revisión de errores en el código G se realiza verificando en el propio simulador de la máquina 
CNC, los errores más comunes son: mal cambio de herramienta, vulneración de punto de 
seguridad de la máquina. 
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2.13.1. Colocación del cero pieza en la máquina CNC 
Existen tres métodos: 
• Colocar un papel y hacer recorrer la herramienta hasta que esta raspe el papel.  
• La manera más práctica y la más fácil es hacer recorrer la herramienta hasta topar el 
material y desprender una pequeña viruta. 
• La forma correcta es la utilización de un sensor palpador de arista. (Mallorqui & 
Carrasco, 2012). 
2.14. TOLERANCIAS 
Las tolerancias son la forma de controlar que un mecanizado en una máquina CNC esta 
correcto o se encuentra dentro de tablas de tolerancias normalizadas generales (DIN 16901 / 
1973, EN22768-2 / 1993). “El grado de aproximación a la perfección depende de las exigencias 
funcionales de la pieza y también del costo límite de fabricación. Las piezas que más se ajustan 
a la forma perfecta son muy costosas.” (Max, 2007) 
Las tolerancias se dividen en dos grupos  
2.14.1. Geométricas  
“Las tolerancias geométricas se utilizan para piezas que cumple estándares de calidad que 
dan fiabilidad al producto.” (Max, 2007). Se define según: 
La forma: rectitud, planificad, formas complejas, redondez, perfil superficie. 
Orientación: paralelismo, perpendicularidad, inclinación 
Ubicación: concentricidad, posición. 
Oscilación: radial, axial, total. 
2.14.2. Dimensionales 
Las tolerancias dimensionales son aquellas que permite valorar la calidad de piezas, 
mediante las cuales se estableció un límite superior y otro inferior de tolerancias. Este tipo de 
tolerancias permite clasificar las piezas en dos grupos: Buenas y malas. Las piezas que se 
encuentran en la clasificación Buena significa que están dentro de las tablas de tolerancia 
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permitida, mientras que, en el grupo de malas, se divide en dos grupos: malas por exceso de 
material o malas por defecto de material. (Max, 2007) 
2.14.2.1. Grado de tolerancia 
Existen 18 grados de tolerancias los cual se ha designado según las normas ISO de 
tolerancias que va desde IT 01, IT, IT 16, representando las tolerancias desde la más fina hasta 
la más basta. A continuación, la siguiente clasificación de grados de tolerancias. 
• IT01 A IT4 para ejes y IT01 A IT5 para agujero; este rango de tolerancias está destinado 
para piezas mecánicas de precisión como calibres, mecanismos de relojería. 
• IT5 A IT12 para ejes y IT6 A IT12 para agujeros; este rango de tolerancias está 
destinado a piezas de mecánica general. 
• IT12 a IT16 para ejes y agujeros están destinados para piezas o elementos aislados que 
no requieren de una exactitud dimensional precisa. 
A continuación, se muestra en la figura 24, como están clasificados las tolerancias de 
acuerdo al diámetro y el grado de calidad.  
 
Figura 24. Tolerancias dimensionales 







En las tolerancias dimensionales se clasifican en dos grandes grupos como son los agujeros 
y ejes. La forma de identificar qué tipo de tolerancias hay que utilizar se usa letras mayúsculas 
como A, B, C, …. Z, para nombrar a los agujeros y para los ejes que utiliza letras minúsculas 
como a, b, c,  …z. 
2.14.2.1.1. Agujeros 
“Las zonas de tolerancia situadas por encima de la línea cero se indican con las letras A, B, 
C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H. La distancia de estas zonas de tolerancia a la línea cero va 
disminuyendo desde la posición A hasta la H, las zonas de tolerancia situadas por debajo de la 
línea cero se indican con las letras K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC. La distancia 
de estas zonas de tolerancia a la línea cero va aumentando desde la posición J hasta la ZC.” 
(mantenim.files.wordpress.com, 2007) 
 
Figura 25. Posición de desviación para agujeros  
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
Para calcular las tolerancias y las diferencia de medidas máxima y mínima de los agujeros 
se utilizan las siguientes fórmulas como referencia se muestra en la figura 26, el lugar donde 
se encuentra cada punto de tolerancia. 
 
Figura 26. Diferencia de medidas máxima y mínima. 





𝑫𝒔 =  𝐷𝑖 + 𝑇 
Ecuación 4. 
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
𝑫𝑴 =  𝐷𝑚 + 𝑇 
Ecuación 5.  
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
 
𝑻 =  𝐷𝑀 − 𝐷𝑚 = 𝐷𝑠 − 𝐷𝑖 
Ecuación 6. 
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
 
𝑫𝑴 =  𝐷𝑁 + 𝐷𝑠 
Ecuación 7.  
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
 
𝑫𝒎 =  𝐷𝑁 + 𝐷𝑖 
Ecuación 8 
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
Donde: 
DN. Dimensión nominal: valor teórico que tiene una dimensión 
DE. Dimensión efectiva: valor real de una dimensión. 
DM. Dimensiones limites máxima: valor extremo que puede tomar la dimensión 
efectiva  
Dm. Dimensiones limites mínima: valor extremo que puede tomar la dimensión 
efectiva 
Ds. Diferencia superior diferencia entre dimensión máxima y dimensión nominal 
Di. Diferencia inferior diferencia entre dimensión mínima y dimensión nominal 
T. Tolerancia 
2.14.2.1.2. Ejes 
“Las zonas de tolerancia situadas por encima de la línea cero se indican con las letras a, b, 
c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h. La distancia de estas zonas de tolerancia a la línea cero va disminuyendo 
desde la posición a hasta la h, las zonas de tolerancia situadas por debajo de la línea cero se 
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indican con las letras k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc. La distancia de estas zonas de 
tolerancia a la línea cero va aumentando desde la posición j hasta la zc.” 
(mantenim.files.wordpress.com, 2007). 
 
Figura 27. Posición de desviación para agujeros  
Fuente. (Higinio Rubio, 2011) 
 
Para calcular las tolerancias y las diferencias de medidas máxima y mínima de los ejes se 
utilizan las siguientes fórmulas como referencia se muestra en la figura 28  el lugar donde se 
encuentra cada punto de tolerancia 
 
Figura 28.  Diferencia de medidas máxima y mínima. 
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
𝒅𝒔 =  𝑑𝑖 − 𝑡 
Ecuación 10.  
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
𝒅𝑴 =  𝑑𝑚 + 𝑡 
Ecuación 11.  
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
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𝒕 =  𝑑𝑀 − 𝑑𝑚 = 𝑑𝑠 − 𝑑𝑖 
Ecuación 12. 
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
𝒅𝑴 =  𝑑𝑁 + 𝑑𝑠 
Ecuación 13.  
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
𝒅𝒎 =  𝑑𝑁 + 𝑑𝑖 
Ecuación 14. 
Fuente: (Higinio Rubio, 2011) 
 
Donde: 
dN. Dimensión nominal: valor teórico que tiene una dimensión 
dE. Dimensión efectiva: valor real de una dimensión. 
dM. Dimensiones limites máxima: valor extremo que puede tomar la dimensión 
efectiva  
dm. Dimensiones limites mínima: valor extremo que puede tomar la dimensión 
efectiva 
ds. Diferencia superior diferencia entre dimensión máxima y dimensión nominal 












Para cumplir cada uno de los objetivos planteados se utiliza las metodologías inductiva y 
deductiva, porque las fases de trabajo a realizar son hipótesis de investigación que se irán 
desarrollando conforme se avance el mecanizado de la prótesis de rodilla. 
La prótesis de rodilla consiste en tres partes: parte móvil, que simula el movimiento de 
flexión extensión de la rodilla, estructura base es una pieza que simula al fémur y soporta las 
cargas de la persona, y el acople que une la parte móvil con el muñón de la pierna. 
La planificación del proceso de fabricación para las tres partes de la prótesis de rodilla será 
usando el proceso de manufactura por arranque de viruta porque se cuenta con el software y la 
maquinaría necesaria para su fabricación y como comprobación de que el mecanizado este 
correcto se utiliza herramientas de medición para la validación dimensional de las piezas 
mecanizadas. 
En la Figura 29, se muestra un diagrama de los pasos a seguir del mecanizado de la prótesis 




Figura 29.  Mecanizado de la prótesis de rodilla.
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3.1 CNC ROMI D800 
La CNC (Control Numérico Computarizado) ROMI D800 es una máquina tipo fresadora, 
observes en la Figura 30, brinda la facilidad de mecanizar piezas muy difíciles, con eficiencia 
y calidad garantizada. Este tipo de máquina al ser controlada por un controlador numérico 
SINUMERIK 828D que tiene una capacidad de llegar hasta una tolerancia de 0,005mm en las 
piezas mecanizadas. (Siemens, 2015). 
 
Figura 30.  Máquina CNC ROMI D800. 
La CNC ROMI D800 es una máquina tipo fresadora, en el cual se pueden realizar diferentes 
tipos de operaciones como: 
➢ Fresado 
➢ Planeado 
➢ Fresado combinado 
• Corte, Ranurado, Cavidades, Roscas. 
Una máquina CNC realiza trabajos con mucha exactitud y brinda mucha fiabilidad en cada 
pieza mecanizada; la facilidad de operar este tipo de máquinas hace que los trabajos de mucha 
complejidad sean sencillos sobre todos si la maquina tiene 4 o 5 ejes de movilidad; la utilización 
de máquinas CNC es muy costoso se debe mejorar los parámetros de mecanizado en cada pieza, 
como puesta en marcha de máquina, controlar velocidades de corte como de avance, evitar 
paradas innecesarias consume potencia eléctrica y tiempo del operador, y eso resulta más 
gastos que influyen en las piezas mecanizadas. 
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3.1.1 Características de la ROMI D800 
Potencia instalada 
Se muestra en la Figura 31, el diagrama de potencia cuando la máquina se encuentra 
funcionando según el número de revoluciones. 





    
➢ Potencia total instalada   30KVA 
 
Figura 31. Diagrama de potencia. 
Fuente.  (Siemens, 2015). 
3.1.2 Accesorios para el centro de mecanizado ROMI D800 
TIPO BT- 40 ER32 
El cono BT 40 es uno de los accesorios del herramental de la máquina CNC ROMI D800 
este sirve para sujetar la herramienta por medio del apriete a una boquilla ER32 o ER40, eso 
depende del tipo de accesorios. Obsérvese la Figura 32 el tipo de cono BT 40. 
 
Figura 32. Cono BT – 40 ER32 
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3.2 CONTROLADOR SIEMENS SINUMERIK 828D 
Como se observa en la Figura 33, el controlador Sinumerirk 828D es el corazón del centro 
de mecanizado ROMI D800, por medio de este tablero electrónico realiza el control de toda la 
máquina y revisar el funcionamiento de la misma, este tipo de controlador tiene una interfaz 
didáctica que permite que el operador visualice de mejor manera el trabajo que está realizando, 
incluye una pantalla la cual permite que el operario verifique los errores anticipadamente antes 
de mecanizar. (Siemens, 2015).  
En la Tabla 12 su muestra todas las características del controlador como son las funciones 
de programación, función de avance, función de operación, y funciones auxiliares. 
Tabla 12 
Características del Controlador Sinumerirk 









Código G alto nivel Avance en mm / min 





Configuración de alta 
velocidad para 
aplicaciones de moldes y 
troqueles 
 
Avance y control del 
posicionamiento 
preciso en esquinas 
 








Modo de parada 
precisa 
Modo Automático Funciones de 
diagnóstico 
 
Condición y programas 
para mecanizado 
 












Fresado de cavidades 
circulares, cavidades 
rectangulares, hombros 
rectangular o cilíndrica, 














Nota: Tomada de (Siemens, 2015) 
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El controlador Sinumerik 828D se divide en tres partes: 
En el manual (Siemens, 2015), en la sección de operación describe las partes de las que 
consta el controlador Sinumerirk 828D muy detalladamente. A continuación, se muestra en la 
Figura 33, el controlador SINUMERIK 828D es el tablero que controla todas las acciones de 
la ROMI D800. 
 
Figura 33.  Panel de control SINUMERIK 828D 
Panel de exhibición 
Es la pantalla donde se visualiza los comandos que se realiza en el panel de programación 
y operación, en la pantalla cuenta con su propio simulador donde se puede verificar si existe 
un error en el mecanizado. Como se observa en la Figura 33. 
Panel de programación 
El panel de programación es el interfaz que tiene el operario para ingresar códigos G en la 









como offset, Program manager, Alarm, Machine, cada uno de ellos tiene una utilidad 
específica, se encuentra más detalladamente en el manual de ROMI D800, (Siemens, 2015, 
pág. 2). Como se observa en la Figura 33. 
Panel de operación 
Es la parte en donde el operario maneja el centro de mecanizado mediante esta interfaz de 
botones, cada uno de ellos tiene funciones específicas que hacen que la máquina CNC pueda 
moverse. Como se observa en la Figura 33. 
Ventajas del mecanizado CNC  
• Precisión por el uso de sistemas computarizados 
• Los operadores no están expuestos a herramientas de corte, aumentando la seguridad 
• Capacidad de mecanizar piezas complejas a altas velocidades y realizar el mismo 
proceso en cientos de piezas sin perder el nivel de perfección. 
• Mejor acabado superficial. 
• Competitividad al momento de vender un producto. 
Desventajas 
• El alto costo de la maquinaria. 
• La inversión en herramientas es muy significativa, cada una de ellas tiene un ciclo de 
uso dependiendo de trabajo que se quiera obtener. 
• Alto costo de mantenimiento en la maquinaria, accesorios y herramientas. 
A continuación, se describe el mecanizado de las tres piezas que conforman la prótesis de 
rodilla monocéntrica. 
3.3 PARTE MÓVIL 
El mecanizado de la parte móvil se realiza en 5 etapas de trabajo, los cuales se determina 
por la utilización de los accesorios de fijación a la mesa, además se utiliza diferentes tipos de 
herramientas eso depende del lugar, y tipo de operación que se utilice, además se maneja la 
simulación CAM como medio de orientación para no cometer errores al momento de 
mecanizar. 
Se realiza un análisis de todos los pasos a seguir esto consiste en determinar las siguientes 
condiciones iníciales para la mecanización, estas condiciones se utilizan para el mecanizado de 
la prótesis de rodilla en los tres distintos materiales propuestos. 
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• Diseño CAD 
• Análisis CAM 
• Selección de herramientas 
• Cálculos de los parámetros de mecanización 
• Simulación CAM 
• Hoja de procesos 
Se propuso en el alcance desarrollar en tres distintos materiales en primera instancia 
mecanizar y verificar que la geometría de las piezas estén correctas sin tener en cuenta las 
dimensiones, como segunda instancias realizar el mecanizado de las mismas piezas en otro 
material pero revisar las medidas y buscar la forma en cómo mejorar los parámetros del 
mecanizado y la tercera instancia es que con la recolección de los dos mecanizados no cometer 
errores y mecanizar en un material de acuerdo a las especificaciones de prótesis. 
3.3.1. Diseño CAD 
El CAD de la parte móvil es obtenido de un modelo previo su geometría se observa en la  
Figura 34 indica cómo debe quedar el material en bruto después de mecanizar. 
 
(a)   (b)  
Figura 34. Diseño de la parte móvil (a) Vista superior, (b) Vista inferior. 
3.3.2. Análisis CAM 
El análisis CAM consiste en buscar la forma de cómo llevar el diseño de la parte móvil a un 
proceso de mecanización por CNC, y realizar el menor número de operaciones con el menor 
consumo de recursos posible, el análisis consiste en observar la forma de la pieza y buscar las 
herramientas que se va necesitar, y la forma en cómo sujetar la pieza a la mesa para el 
mecanizado, dependiendo de la forma de sujeción se termina los diferentes ceros pieza como 




Figura 35. Verificación de ceros pieza de la parte móvil. 
3.3.3. Selección de herramientas 
La selección de herramientas para el mecanizado de la parte móvil, se obtiene del análisis 
del diseño CAD previamente obtenido, se elige el material a mecanizar y se escoge un tipo de 
herramienta, como es en este caso se utiliza las fresas en aceros rápidos HSS (High Speed 
Steel) según el catálogo de (Vertex), recomienda mecanizar con este tipo de herramientas por 
la resistencia que tiene al mecanizar a altas temperaturas con altas velocidades. 
Las herramientas que se utilizan para el mecanizado de la parte móvil son: 
 
Tabla 13 





Tipo de operaciones 
Fresa frontal 16 4 Planeado, cajera, contorno 
Fresa frontal 8 4 Cajera interna 
Fresa frontal 5 4 Cajera interna 
Fresa de punta redonda 5 4 Perfil, HSM lineal 
Fresa de punta redonda 6,3 2 HSM espiral, HSM lineal, perfil 
 
3.3.4. Cálculos de parámetros de mecanización para la parte móvil 
La velocidad de corte es proporcionada por el fabricante de herramientas que se utilizó en 
los mecanizados de las diferentes partes de la prótesis de rodilla, en nuestro caso (Vertex, s.f.), 
es recomendable que para el fresado por desbaste utilizar un porcentaje de herramienta del 80%  




recomendaciones de (Kalpakjian & Schmid, 2008), y la profundidad de corte longitudinal por 
(A.L.CASILLAS). 
Cálculos para fresa de 16mm 
Tabla 14 
Parámetros de herramientas de corte inicial 
Porcentaje de herramienta: 80% 
Velocidad de corte Vc: 100 m/min 
Avance por diente fz: 0,1 mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 2 mm 
Profundidad de corte radial ae: 12 mm 
Diámetro D16: 16mm 
Numero de dientes Zc: 4 
 
VELOCIDAD DEL HUSILLO 




𝑵 = 𝟏𝟓𝟗𝟏𝑹𝒑𝒎 
 
VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 





ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 















Cálculos para fresa de 8mm 
Al igual que los datos de la fresa de 16mm se utilizan para los cálculos de la fresa de 8mm. 
 
Tabla 15 
Parámetros de herramientas de corte inicial 
 
 
VELOCIDAD DEL HUSILLO 




𝑵 = 𝟏𝟓𝟗𝟏𝑹𝒑𝒎 
 
VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 




ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 




Cálculos para fresa de 6mm 
Tabla 16 
Parámetros de herramientas de corte inicial 
Porcentaje de seguridad: 80% 
Velocidad de corte Vc: 50 m/min 
Avance por diente fz: 0,1 mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 1 mm 
Profundidad de corte radial ae: 5 mm 
Potencia kc: 104 N/mm^2 
Diámetro D6: 6 mm 
Numero de dientes Zc: 4 
 
Porcentaje de seguridad: 80% 
Velocidad de corte Vc: 50 m/min 
Avance por diente fz: 0,1 mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 2 mm 
Profundidad de corte radial ae: 6 mm 
Potencia kc: 104 N/mm^2 
Diámetro D8: 8mm 
Numero de dientes Zc: 4 
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VELOCIDAD DEL HUSILLO 




𝑵 = 𝟐𝟏𝟐𝟏𝑹𝒑𝒎 
 
VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 





ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 




Cálculos para fresa de 6.3mm de punta redonda 
 
Tabla 17 
Parámetros de herramientas de corte inicial 
Diámetro D6,3: 6,3mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 1mm 
Espesor de máximo de viruta hex = fz: 0,1mm 
Profundidad de corte radial ae: 3,15mm 
Velocidad de corte Vc: 50 m/min 
 
 
VELOCIDAD DEL HUSILLO 




𝑵 = 𝟐𝟎𝟐𝟎𝑹𝒑𝒎 
 
VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 








ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 





DIAMETRO DE CORTE MAXIMO A PROFUNDIDAD ESPECÍFICA 
𝐷𝑐 =  √𝐷6,32 − (𝐷6,3 –  2 ∗ 𝑎𝑝)2 
𝑫𝒄 = 𝟓, 𝟖𝟕𝒎𝒎 
 
 
AVANCE POR DIENTE DE FRESADO 




𝒇𝒛 =  𝟎, 𝟏𝟎𝟕𝒎𝒎 
 
AVANCE POR DIENTE, FRESADO LATERAL 
𝑓𝑧1 =  
𝐷6,3 ∗ ℎ𝑒𝑥
√𝐷6,32 − (𝐷6,3 –  2 ∗ 𝑎𝑒)2
 
𝒇𝒛𝟏 = 𝟎, 𝟏𝒎𝒎 
3.3.5. Simulación CAM 
Las operaciones CAM son métodos del propio software los cuales se utilizan para la 
simulación del mecanizado de la parte móvil, donde se define el material, la forma, el cero 
pieza y se detalla las diferentes operaciones a utilizarse. 
Definición de la materia prima a mecanizarse se muestra en la Figura 36.   
 




Definición de la forma de pieza mecánica, se muestra en la Figura 37  
 
Figura 37. Pieza a mecanizar 
En la Figura 38, se muestra los métodos que se utilizan para la simulación del mecanizado. 
Los más utilizados son: PLANEADO, 3D FRESADO, CONTORNO, HSM LINEAL, 
PERFIL, CONTORNO, CAJERA y TALADRADO. 
 
Figura 38. Operaciones CAM. 
A continuación, se describe el proceso CAM paso a paso que posteriormente se utilizara 
para mecanizar la parte móvil, que se divide en 5 fases de trabajo por la forma de sujetar la 
materia prima a la mesa. 
 
Toma de cero pieza para el mecanizado de la 




Para el mecanizado de esta parte se utiliza la 
operación de contorno hasta una profundidad de 
49mm con pasadas de 1mm. 
 
 
Se utiliza broca de 5.5mm para realizar dos 
perforaciones como la medida en de 6,6 se 
utiliza una fresa de 5 mm y se realiza una cajera 
para ampliar los agujeros. 
 
En la fase 2 de trabajo se utiliza fresa de 16 mm 
y para desbastar el material dando el perfil de la 
parte móvil 
 
Como se muestra en la imagen se realiza un 
perfilado y dar forma a las esquinas con una 
fresa de 6mm.  
 
De igual manera que en la fase 1 se utiliza una 
broca de 5,5mm para las perforaciones de la 
parte superior y con una fresa de 5mm realizar 
una cajera para agrandar el agujero. 
 
Se mueve el cero pieza como se muestra en la 
figura, la operación que se utiliza es contorneado 
externo en desbaste hasta una profundidad de 30 
mm y con una fresa de 16mm.  
 
La perforación se realiza mediante la utilización 
de una broca de 10mm hasta una profundidad de 
13mm y posteriormente se utiliza una fresa de 8 
mm con la operación de cajera para agrandar el 




Con una fresa de 6mm se realiza un perfilado, 
para dar forma en los redondeos en la parte 
izquierda de la parte móvil. 
 
Con una broca de 5.5mm se realiza una 
perforación en la parte indicada en la figura y se 
utiliza una fresa de 5 mm para agrandar el 
agujero y llegar a la medida nominal. 
 
Nuevamente se realiza el cambio de cero pieza 
donde se realiza la operación de perfil en la cara 
derecha de la parte móvil con una fresa de 16mm  
 
La perforación se realiza mediante la utilización 
de una broca de 10mm hasta la profundidad de 
13mm y posteriormente se utiliza una fresa de 8 
mm con la operación de cajera para agrandar el 
agujero hasta 16mm 
 
Con una fresa de 6mm se realiza un perfilado, 
para dar forma en los redondeos de la parte 
móvil. 
 
Con una broca de 5.5mm se realiza una 
perforación en la part6e indicada en la figura y 
se utiliza una fresa de 5 mm para llegar a la 
medida del agujero 
 
Se realiza un cambio de cero pieza; y con una 
fresa de 16mm se realiza con un contorneado 




Como se observa en la figura se utiliza una fresa 
de 16mm con la operación de cajera interna y 
eliminar material hasta la profundidad de 35mm. 
 
En las figuras se muestra el mecanizado de los 
redondeos de cada lado se utiliza la operación de 
perfil con una fresa de punta redonda de 6,3mm  
 
Por el espacio angosto de la parte móvil se 
utiliza una fresa de 6mm para desbastar el 
material restante  
 
De igual manera se utiliza una fresa de punto 
redonda de 6,3mm para realizar los redondeas 
como se muestra en la imagen. 
 
Se utiliza la operación de contorneado para la 
remoción de material con una fresa de 6mm 
 
Vista isométrica de la parte móvil mecanizada 
por el simulador SOLID CAM. 
 
Después de la simulación CAM de la parte móvil, se obtiene el código G generado por el 
software al cual hay que revisar lleva un determinado tiempo, se corrige algunos errores que 
pueden existir, están pueden ser por mal cambio de herramientas o cero pieza equivocado, 
después de eso se realiza una retro alimentación para mejorar los tiempos de mecanizados y 





Durante el mecanizado se presentó un problema muy importante la forma en cómo se coloca 
el material en bruto no es el adecuado por que se utiliza una entenalla de precisión que no está 
bien calibrada, lo que se hizo es compensar ese desnivel ajustando las medidas de lado desigual 
y verificando con un nivel de burbuja. 
3.3.6.  Hoja de proceso del mecanizado de la parte móvil
La hoja de procesos es la forma de identificar el trabajo que está realizando el operador 
donde consta los parámetros de todo el mecanizado como son los tiempos de mecanizado, 
herramientas utilizadas, diseño CAD, operaciones CAM; se detalla de mejor forma en los 
Anexos B hoja de procesos del mecanizado de la parte móvil en los tres distintos materiales.
3.4 ACOPLE DE PIRÁMIDE 
El acople pirámide es la parte más importante de la prótesis de rodilla su función es de unir 
la parte móvil con el muñón de pierna por medio del acople de su parte superior y sujeto por 
pernos, este acople tiene que tener un ángulo de 15 grados que es el espacio para realizar el 
movimiento de flexión y extensión de la rodilla a continuación se observa el diseño CAD del 
acople de pirámide en la Figura 39. 
 
Figura 39.  Acople de pirámide 
El acople pirámide comprende de 5 fases de trabajo a continuación se describe la forma de 
fabricar por mecanizado CNC. 
• Diseño CAD 
• Análisis CAM 
• Selección de herramientas 
• Cálculos de los parámetros de mecanización 
• Simulación CAM 
• Hoja de procesos 
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3.4.1. Diseño CAD 
El acople de pirámide es diseñado haciendo el uso de ingeniería inversa con escáner 3D, 
se observa en la Figura 40. 
 
Figura 40. Vista isométrica del acople pirámide 
3.4.2. Análisis CAM  
Comprende en buscarla forma de cómo llevar al mecanizado la pieza, el primer paso es 
colocar los distintos ceros pieza que se necesite, como se observa en la Figura 41. 
 
Figura 41. Ceros piezas del acople de pirámide 
3.4.3. Selección de herramientas 
La selección de herramientas para el mecanizado del acople de pirámide, se obtiene del 
análisis del diseño CAD, se elige el material a mecanizar y se escoge un tipo de herramienta, 
como es en este caso se utiliza las fresas en aceros rápidos HSS (High Speed Steel) según el 
catálogo de (Vertex), recomienda mecanizar con este tipo de herramientas por la resistencia 
que tiene al mecanizar a altas temperaturas con altas velocidades. 
Las herramientas que se utilizan para el mecanizado del acope de pirámide son: 
Tabla 18 





Tipo de operaciones 
Fresa frontal 8 4 Contorno externo 
Fresa frontal 5 4 Cajera interna 





3.4.4. Cálculos de los parámetros de mecanización para el acople de pirámide  
La velocidad de corte es proporcionada por el fabricante de herramientas que se utilizó en 
los mecanizados de las diferentes partes de la prótesis de rodilla, en nuestro caso (Vertex, s.f.), 
es recomendable que para el fresado por desbaste utilizar un porcentaje de herramienta del 80%  
según (Mallorqui & Carrasco, 2012); y el avance por diente, es tomado en cuenta las 
recomendaciones de (Kalpakjian & Schmid, 2008), y la profundidad de corte longitudinal por 
(A.L.CASILLAS). 
Cálculos para fresa de 16mm 
Tabla 19 
Parámetros de herramientas de corte inicial 
Factor de seguridad: 80% 
Velocidad de corte Vc: 100 m/min 
Avance por diente fz: 0,1 mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 2 mm 
Profundidad de corte radial ae: 12 mm 
Potencia kc: 104 N/mm^2 
Diámetro D16: 16mm 
Numero de dientes Zc: 4 
 
VELOCIDAD DEL HUSILLO 




𝑵 = 𝟏𝟓𝟗𝟏𝑹𝒑𝒎 
 
VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 





ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 









Cálculos para fresa de 6mm 
 
Tabla 20.  
Parámetros de herramientas de corte inicial 
Factor de seguridad: 80% 
Velocidad de corte Vc: 50 m/min 
Avance por diente fz: 0,1 mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 1 mm 
Profundidad de corte radial ae: 5 mm 
Potencia kc: 104 N/mm^2 
Diámetro D6: 6mm 
Numero de dientes Zc: 4 
 
VELOCIDAD DEL HUSILLO 




𝑵 = 𝟐𝟏𝟐𝟏𝑹𝒑m 
 
VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 






ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 




Cálculos para fresa de 5 mm de punta redonda 
 
Tabla 21 
Parámetros de herramientas de corte inicial 
Diámetro D5: 5mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 1mm 
Espesor de máximo de viruta hex: 0,1mm 
Profundidad de corte radial ae: 2,5mm 




VELOCIDAD DEL HUSILLO 




𝑵 = 𝟐𝟓𝟏𝟎𝑹𝒑𝒎 
 
VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 





ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 





DIAMETRO DE CORTE MAXIMO A PROFUNDIDAD ESPECÍFICA 
𝐷𝑐 =  √𝐷52 − (𝐷5 –  2 ∗ 𝑎𝑝)2 
𝑫𝒄 = 𝟒𝒎𝒎 
AVANCE POR DIENTE DE FRESADO 




𝒇𝒛 =  𝟎, 𝟏𝟐𝟓 𝒎𝒎 
AVANCE POR DIENTE, FRESADO LATERAL 
𝑓𝑧1 =  
𝐷5 ∗ ℎ𝑒𝑥
√𝐷52 − (𝐷5 –  2 ∗ 𝑎𝑒)2
 
𝒇𝒛𝟏 = 𝟎, 𝟏𝒎𝒎 
3.4.5. Simulación CAM 




Toma cero pieza, a verificación de la 
colocación de las herramientas de sujeción, 
posteriormente se realiza un contorno 
externo en desbaste de 1mm al material en 
bruto 
 
Con la operación de perfil se realiza un 
perfilado para dar la forma que se muestra en 
la figura. 
 
En esta figura se muestra el mecanizado con 
la operación cajera  
 
Para esta operación se utiliza la operación de 
perfil y se mecaniza como se muestra en la 
figura. 
 
En este mecanizado se utiliza la operación 
de contorno. 
 
Para el mecanizado de este tipo de figuras se 
utiliza la operación HSM, donde el 
mecanizado es analizado por el software 





En esta figura se muestra 4 agujeros donde 
se utiliza una broca de 5.5mm y se realiza los 
agujeros con la operación de taladrado, y 
posteriormente se utiliza una fresa de 5mm 
para agrandar los agujeros hasta 6,6mm  
 
Como se muestra en la figura los agujeros 
tienen unas figuras redondeadas, se utiliza la 
operación de HSM para poder mecanizar 
este tipo de figuras. 
 
Los perfilados que se muestran en la figura 
se mecanizan utilizando una fresa de punta 
redonda y realizar un perfil en las esquinas 
donde se produce concentración de 
esfuerzos. 
 
En esta figura se muestra el mecanizado de 
los redondeados de la cabeza en forma de 
pirámide donde se utiliza la operación de 





Acople de pirámide mecanizada. 
 
Se utiliza 5 fase de trabajo para la fabricación del acople de pirámide se visualiza de mejor 
manera con el desarrollo de la simulación CAM, y se realiza la verificación del código G 
generado por el software que no contenga errores, esta verificación lleva un determinado 
tiempo porque su revisión se realiza minuciosamente línea por línea, y se obtiene una retro 
alimentación para mejorar los tiempos de mecanizados y realizar la respectiva corrección de 
posibles errores en las estrategias de mecanizado. 
Durante el mecanizado del acople de pirámide se presentó el mismo problema de la parte 
móvil la forma en cómo se coloca la pieza sobre todo cuando se va a mecanizar los chaflanes 
de la cabeza, se utiliza una entenalla de precisión, pero no está bien calibrada, lo que se hizo es 
compensar ese desnivel, compensando el lado donde esta desigual y verificando con un nivel. 
 
3.4.6. Hoja de proceso del mecanizado del acople de pirámide  
La hoja de procesos es la forma de identificar el trabajo que está realizando el operador 
donde consta los parámetros de mecanizado como los tiempos de mecanizado, herramientas 
utilizadas, diseño CAD, operaciones CAM; se detalla de mejor forma en los Anexos B en la 
hoja de procesos del mecanizado del acople de pirámide en los tres distintos materiales.
3.5 ESTRUCTURA BASE 
La estructura base es la pieza que soporta el peso de todo el cuerpo humano, simula a un 
fémur y mediante un pasador transmite el movimiento generado por la parte móvil. 
La mecanización de la estructura base es en 5 fases de trabajo donde se describe la forma 
de mecanizar en tres distintos materiales. 
• Diseño CAD 
• Análisis CAM 
• Selección de herramientas 
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• Cálculos de los parámetros de mecanización 
• Simulación CAM 
• Hoja de procesos 
 
3.5.1 Diseño CAD 
El diseño de la estructura base tiene una forma compleja de mecanizar, el cual hay que 
analizar la manera en cómo llevar esta pieza a la fabricación. Obsérvese en la Figura 42. 
 
 
Figura 42. Vista isométrica de la estructura base. 
 
3.5.2 Análisis CAM  
Mediante el diseño establecido el análisis por CAM requiere de visualizar la manera de 
cómo un tocho de material se puede llevar a la fabricación de esta pieza. Se comienza con el 
tipo de herramientas a utilizar, además se observa que con un solo cero pieza no se va a poder 
mecanizar toda la pieza, hay que moverle a 5 distintos ceros pieza. 
3.5.3 Selección herramientas.  
La selección de herramientas para el mecanizado de la estructura base, se obtiene del análisis 
del diseño CAD, se elige el material a mecanizar y se escoge un tipo de herramienta, como es 
en este caso se utiliza las fresas en aceros rápidos HSS (High Speed Steel) según el catálogo 
de (Vertex) recomienda utilizar este tipo de herramientas porque tiene más dureza que el 
aluminio, resistentes a altas temperaturas y según el proveedor en el país su costo es económico 
con respecto a herramientas con aleaciones más compuestos. 










Tipo de operaciones 
Fresa frontal 16 4 Planeado, Cajera interna, 
contorno, perfil 
Fresa frontal 8 4 Contorno interno y externo 
Fresa frontal 6 4 Cajera interna 
Fresa frontal 5 4 Cajera interna 
Fresa de punta redonda 5 4 Perfil, HSM lineal 
 
3.5.4. Cálculos de los parámetros de mecanización para la estructura base 
La velocidad de corte es proporcionada por el fabricante de herramientas que se utilizó en 
los mecanizados de las diferentes partes de la prótesis de rodilla, en nuestro caso (Vertex, s.f.), 
es recomendable que para el fresado por desbaste utilizar un porcentaje de herramienta del 80%  
según (Mallorqui & Carrasco, 2012); y el avance por diente, es tomado en cuenta las 
recomendaciones de (Kalpakjian & Schmid, 2008), y la profundidad de corte longitudinal por 
(A.L.CASILLAS). 
 
Cálculos para fresa de 16mm 
Tabla 23 
Parámetros de herramientas de corte inicial 
 
Factor de seguridad: 80% 
Velocidad de corte Vc: 100 m/min 
Avance por diente fz: 0,1 mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 2 mm 
Profundidad de corte radial ae: 12 mm 
Potencia kc: 104 N/mm^2 
Diámetro D16: 16mm 
Numero de dientes Zc: 4 
 
VELOCIDAD DEL HUSILLO 








VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 





ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 




Cálculos para fresa de 8mm 
Tabla 24 
Parámetros de herramientas de corte inicial 
Factor de seguridad: 80% 
Velocidad de corte Vc: 50 m/min 
Avance por diente fz: 0,1 mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 2 mm 
Profundidad de corte radial ae: 6 mm 
Potencia kc: 104 N/mm^2 
Diámetro D8: 8mm 
Numero de dientes Zc: 4 
 
VELOCIDAD DEL HUSILLO 




𝑵 = 𝟏𝟓𝟗𝟏𝑹𝒑𝒎 
 
VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 





ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 







Cálculos para fresa de 6mm 
Tabla 25 
Parámetros de herramientas de corte inicial 
Factor de seguridad: 80% 
Velocidad de corte Vc: 50 m/min 
Avance por diente fz: 0,1 mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 1 mm 
Profundidad de corte radial ae: 5 mm 
Potencia kc: 104 N/mm^2 
Diámetro D6: 6mm 
Numero de dientes Zc: 4 
 
VELOCIDAD DEL HUSILLO 




𝑵 = 𝟐𝟏𝟐𝟏𝑹𝒑m 
 
VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 





ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 





Cálculos para fresa de 5 mm de punta redonda 
 
Tabla 26 
Parámetros de herramientas de corte inicial 
Diámetro D5: 5mm 
Profundidad de corte longitudinal ap: 1 mm 
Espesor de máximo de viruta hex: 1 mm 
Profundidad de corte radial ae: 2,5 mm 





VELOCIDAD DEL HUSILLO 




𝑵 = 𝟐𝟓𝟏𝟎𝑹𝒑𝒎 
 
VELOCIDAD DE AVANCE 
𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑁 ∗ 𝑍𝑐 





ARRANQUE DE VIRUTA 
𝑄 =  
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑉𝑓
1000
 





DIAMETRO DE CORTE MÁXIMO A PROFUNDIDAD ESPECÍFICA 
𝐷𝑐 =  √𝐷52 − (𝐷5 –  2 ∗ 𝑎𝑝)2 
𝑫𝒄 = 𝟒𝒎𝒎 
 
AVANCE POR DIENTE DE FRESADO 




𝒇𝒛 =  𝟎, 𝟏𝟐𝟓𝒎𝒎 
 
AVANCE POR DIENTE, FRESADO LATERAL 
𝑓𝑧1 =  
𝐷5 ∗ ℎ𝑒𝑥
√𝐷52 − (𝐷5 –  2 ∗ 𝑎𝑒)2
 
𝒇𝒛𝟏 = 𝟎, 𝟏𝒎𝒎 
3.5.5. Simulación CAM 
A continuación, se describe paso a paso el proceso CAM de la estructura base de la prótesis 




El material en bruto es mecanizado con 
una fresa de 16mm con la operación de 
perfil por la parte externa del material. 
 
La operación de cajera se utiliza para el 
desbaste excedente del material. 
 
Con la operación de perfil se utiliza para 
un desbaste de material en la parte interna 
con una fresa de 6mm. 
 
 
Con una fresa de 5 mm se mecaniza los 
redondeos que se muestra en la figura. 
 
Como se muestra en la figura se realiza el 
mecanizado de la parte interna de la 





Con una fresa de 5 mm se mecaniza los 





Como se muestra en la figura se realiza 
un cambio de cero pieza para así poder 




Nuevamente se cambia el cero pieza y se 
realiza la operación de perfil externo  
 
Con la operación de talad adrado se 
realiza las perforaciones hasta la 
profundidad de 60 mm, y con la 
operación de cajera se realiza en 
agrandamiento de la perforación. 
 
Con la operación de cajera de realiza un 
desbaste de material interno como se 
muestra en la figura. 
 
Como se muestra en la figura se realiza 
un cambio de cero pieza y se realiza una 
perforación con la operación de taladrado 
y cajera para agrandar el agujero. 
 
Se utiliza una fresa de 8mm para realizar 
el mecanizado de la figura con la 




Con la operación de contorno se utiliza 
para mecanizar la otra parte del perfil de 
la estructura base 
 
Para la siguiente operación se utiliza la 
operación de taladrado y realizar una 
perforación y con la operación de  cajera 
agrandar el aguajero que se muestra en la 
figura 
 
Después de la simulación CAM al que las demás piezas se realizó la verificación del código 
G generado por el software, este análisis lleva un determinado tiempo hasta corregir posibles 
errores, después de arreglar los errores se obtiene una retro alimentación para mejorar los 
tiempos de mecanizados y realizar la respectiva corrección de posibles errores en las estrategias 
de mecanizado. 
Durante el mecanizado de la estructura base se presentó el mismo problema de la parte móvil 
y el acople la forma en cómo se coloca la pieza para el mecanizado, se utiliza una entenalla de 
precisión, pero no está bien calibrada, lo que se hizo es compensar ese desnivel, compensando 
el lado donde esta desigual y verificando con un nivel además se utiliza bridas de sujeción las 
cuales sirven para apretar la pieza contra la mesa para poder trabajar en uno de sus lados, y de 
igual manera controlando con un nivel y no causar desniveles por apriete. 
3.5.6. Hoja de proceso del mecanizado de la estructura base 
La hoja de procesos es la forma de identificar el trabajo que está realizando el operador 
donde consta los parámetros de mecanizado como los tiempos de mecanizado, herramientas 
utilizadas, diseño CAD, operaciones CAM; se detalla de mejor forma en los Anexos B hoja de 








ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Se propuso mecanizar la prótesis en diferentes materiales, la utilización del aluminio 
fundido es para comprobar que las fases de trabajo son correctas, en este mecanizado es posible 
verificar los errores en programación G, seteo de herramientas, tipo de ajuste de la pieza.  
La dificultad de mecanizar la prótesis de rodilla está en el cambio de los diferentes ceros 
pieza, la razón es que hay que mover la pieza en diferentes posiciones lo cual hace que el 
mecanizado tenga errores de apreciación como se espera eso depende en gran parte del tipo de 
herramienta de corte y ajuste de la máquina CNC. 
4.1. Análisis de resultados de la prótesis de rodilla en aluminio fundido 
Tolerancias dimensionales y geométricas 
El análisis del mecanizado de la prótesis de rodilla se verifica y controla mediante la 
utilización de las tolerancias ya sean dimensionales o geométricas eso depende que se quiera 
analizar. A continuación, se analiza mediante diagramas cada tipo de tolerancia geométrica. 
4.1.1. Rectitud 
Para realizar la comprobación de la rectitud en las piezas de la prótesis de rodilla, se utiliza 
un calibrador y se toma medidas en diferentes puntos, y se toma datos de todas las medidas y 
se compara con las medidas del diseño establecido. Como se observa en la figura 43. 
 
Figura 43. Rectitud de la parte móvil 
PUNTO A PUNTO B PUNTO C
ALUMINIO 70-75 48,85 77,9 79,85
GRILLON 48,88 78,6 80,25
ALUMINIO FUNDIDO 49,44 77,8 79,73















RECTITUD DE LA PARTE MÓVIL
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Como se observa en la figura 44, los puntos medidos tienen una similitud c pequeñas 
diferencias entre sí, se va mejorando desde el mecanizado en aluminio fundido y el Grillon que 
sobre pasan las medidas establecidas, mientras que el aluminio Al7075 conserva las medidas 
sin pasarse dejando una pequeña medida para acabado. 
 
Figura 44. Diferencia de mediadas en la rectitud de la parte móvil 
Se determina que en el punto B del material Grillon tiene 0,6 de mm de desfase a la medida 
nominal, se debe a la forma en cómo se sujetó el material a la mesa utilizando bridas de sujeción 
y se mecanizo por partes haciendo que en cada parte que se apretaba se tiende a generar un 
pequeño desfase, que se comprueba con un nivel de burbuja, para que este tipo de errores no 
sucedan es necesario contar con una entenalla de precisión bien calibrada. 
 
Figura 45. Rectitud del acople de pirámide. 
 
PUNTO A PUNTO B PUNTO C
ALUMINIO 70-75 0,15 0,1 0,15
GRILLON 0,12 -0,6 -0,25













Diferencia de medidas entre nominal y real de la 
parte móvil
PUNTO A PUNTO B PUNTO C
ALUMINIO 70-75 22,08 22,08 22,06
GRILLON 22,55 22,75 22,8
ALUMINIO FUNDIDO 23,25 23,25 23,22













RECTITUD DEL ACOPLE DE PIRÁMIDE
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Como se observa en la figura 46, el material de aluminio fundido tiene mayor desnivel en 
los tres puntos, se mejora en el grillon reduciendo la diferencia de desfase, y en el aluminio Al 
7075 debido a las experiencias de las otras piezas se observa que las medidas tomadas de esta 
pieza están más cerca de las mediadas nominales. 
 
Figura 46. Diferencia de mediadas en la rectitud del acople de pirámide 
La diferencia de mediadas entre nominal y real tiene los puntos más altos en el aluminio 
fundido, es esta falla se debe a la inexperiencia del operador al apresurarse a desmontar la pieza 
de la entenalla, se mejora en el grillon considerablemente, pero al no tener una entenalla bien 
calibrada se da este tipo de errores, pero en el aluminio Al7075 el desnivel es muy pequeño 
porque se compenso en las partes de más problema. 
 
Figura 47. Rectitud de la estructura base. 
 
PUNTO A PUNTO B PUNTO C
ALUMINIO 70-75 -0,09 -0,08 -0,06
GRILLON -0,56 -0,75 -0,8



























DIREFENCIA DE MEDIDAS ENTRE NOMINAL 
Y REAL DEL ACOPLE DE PIRÁMIDE
PUNTO A PUNTO B PUNTO C
ALUMINIO 70-75 71,83 71,9 71,83
GRILLON 71,81 71,55 71,7
ALUMINIO FUNDIDO 72,12 71,95 71,95









RECTITUD DE LA ESTRUCTURA BASE
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Como se observa en la figura 48 el material de grillon y aluminio Al7075 están por debajo 
de las medidas nominales, no se puede dar operación de acabado, esto puede deber a factores 
como herramienta de corte en mal estado, no se respeta las medidas estándares de apriete de la 
herramienta, o el apriete de pieza muy débil hace que se mueva el material. 
 
Figura 48. Error en la rectitud de la estructura base. 
Como se muestra en la figura 48, el material de Grillon tiene una diferencia de medida en 
el punto B es de 0,45 de mm, es el punto más notable de estas piezas, este desfase de medidas 
se debe a que no se respetó las medidas normales para el apriete de la herramienta en el cono 
el cual produce fallas al momento de realizar el mecanizado, el mismo problema se produjo en 
la pieza de aluminio Al7075 se respetó las medidas normales de apriete de herramienta, pero 
la sujeción del material a la mesa no era suficientemente fuerte y la pieza se movió, este error 
puede eliminarse utilizando una entenalla de precisión hidráulica que hace que apriete sea lo 
justo para que no se mueva la pieza y no se lastime la tolerancia. 
4.1.2. Planicidad 
Para hacer la prueba de planicidad en las piezas se realiza con papel carbón colocado en una 
superficie plana, y se pasa la cara de la pieza que se quiere analizar por el papel carbón hasta 
que esta cara se pinte, después se verifica que toda la cara este pintada y si no es así se toma 
medidas de la parte que no se pintó clasificando como error de mecanizado. Se dan valores de 
EXCELENTE o 100 % si no tiene errores, si tiene errores muy leves es BUENO y los valores 
van de 99% a 90%, y si el error esta entre los valores de 89% a 80% se determina como MALO. 
PUNTO A PUNTO B PUNTO C
ALUMINIO 70-75 0,17 0,1 0,17
GRILLON 0,19 0,45 0,3
























DIFERENCIA DE MEDIDAS ENTRE NOMINALES 




Figura 49.  Planicidad de la parte móvil. 
Para la planicidad en la figura 49, se demuestra que el aluminio fundido tiene un desnivel 
más pronunciado que los demás, lo mismo pasa con el grillon que no hay mucha mejora y que 
en el aluminio Al 7075 el mecanizado se hizo con todos los parámetros controlados. 
 
Figura 50. Error de la planicidad de la parte móvil. 
Como se observa en la figura 50, el porcentaje de error más notable está en la pieza el 
aluminio fundido, de igual manera en la pieza de grillon, pero se mejora un 5% esto se debe a 
que la sujeción por bridas es mucho mejor que la entenalla, pero no se respetó a la velocidad 
de corte y avance, mientras que en el aluminio Al7075 se conservó los parámetros de corte y 
avance como los de sujeción con bridas por eso no tiene errores notables. 
PUNTO A PUNTO B PUNTO C PUNTO D PUNTO E PUNTO F
ALUMINIO 70-75 100 100 100 100 100 100
GRILLON 85 92 96 98 84 96
ALUMINIO FUNDIDO 98 87 96 94 82 97































A L U M I N I O  7 0 - 7 5 G R I L L O N A L U M I N I O  F U N D I D O
ERROR EN PORCENTAJE DE LA PLANICIDAD 




Figura 51. Planicidad del acople de pirámide. 
En el punto B el material de grillon presenta una deformidad muy alta es el punto más 
crítico, y el aluminio fundido presenta un desnivel en el punto C, mientras que el aluminio 
Al7075 no tiene errores. 
 
Figura 52. Error de la planicidad del acople de pirámide. 
Como se muestra en la figura 52, el error más elevado está en el material de grillon, este 
desnivel se produce por el mal apriete de la pieza y las propiedades material que es muy blando; 
en el aluminio fundido el desnivel es bajo porque el material es más duro y resistente al corte 
de las herramientas. 
PUNTO A PUNTO B PUNTO C PUNTO D
ALUMINIO 70-75 100 100 100 100
GRILLON 92 81 90 100
ALUMINIO FUNDIDO 95 95 95 84




























A L U M I N I O  7 0 - 7 5 G R I L L O N A L U M I N I O  F U N D I D O
ERROR EN PORCENTAJE DE LA PLANICIDAD 




Figura 53. Planicidad de la estructura base. 
La pieza mecanizada en aluminio fundido tiene más desnivel que los demás materiales 
sobretodo en el punto A, la pieza en material de grillon tiene un error pequeño y se acerca a las 
medidas del modelo ideal, el aluminio Al7075 no presenta irregularidades en planicidad. 
 
Figura 54. Error de la planicidad de la estructura base. 
El aluminio fundido tiene un error del 12% como punto crítico, se debe a la sujeción con 
entenalla para el mecanizado, de igual manera con el material grillon, pero se utilizó bridas de 
apriete con la mesa y se redujo la velocidad de avance para que en el momento de 
desprendimiento de material no se produzca vibraciones, y el material en aluminio Al7075 con 
la corrección de los anteriores mecanizados se mejoró notablemente. 
4.1.3. Redondez 
Para verificar la redondez de un agujero, se realiza con un calibrador y se toma medidas 
tanto en el eje X y el eje Y, si las medidas coinciden es que el agujero esta redondo. Esta prueba 
se realiza a las tres piezas de la prótesis de rodilla en los tres distintos materiales. 
PUNTO A PUNTO B PUNTO C PUNTO D
ALUMINIO 70-75 100 100 100 100
GRILLON 97 98 100 100
ALUMINIO FUNDIDO 88 93 96 100


















A L U M I N I O  7 0 - 7 5 G R I L L O N A L U M I N I O  F U N D I D O
ERROR EN PORCENTAJE DE LA PLANICIDAD 




Figura 55. Redondez de la parte móvil. 
Para la prueba de redondez de la parte móvil se realiza midiendo tanto e agujero grande de 
16 mm y el agujero pequeño de 6,35 mm, como se observa en la figura 56, el aluminio fundido 
0,35 de mm más que la medida nominal es el punto crítico más alto, mientras que las piezas en 
material grillon conserva su medida, pero se encuentra fuera de las medidas exactas; el 
aluminio Al7075 se acerca a la medida ideal en los dos agujeros. 
 
Figura 56. Diferencia de medida de la redondez de la parte móvil. 
La medida más alta está en el punto B del aluminio fundido, esto se debe a que las medidas 
nominales no coincidían con las medidas de las piezas de unión se revisó y se confirmó esta 
desviación, para corregir este error se debe revisar los planos y las piezas que van a formar 
parte del mecanismo antes de mecanizar. 
PUNTO B PUNTO C PUNTO D PUNTO E
ALIMUNIO 70-75 16,07 16,1 6,39 6,39
GRILLON 16,1 16,1 6,45 6,4
ALUMINIO FUNDIDO 16,35 16,15 6,42 6,39

















































REDONDEZ DE LA PARTE MOVIL
PUNTO B PUNTO C PUNTO D PUNTO E
ALUMINIO 70-75 -0,07 -0,1 -0,04 -0,04
GRILLON -0,1 -0,1 -0,1 -0,05
































DIFERENCIA DE MEDIDAS ENTRE NOMINAL 




Figura 57. Redondez del acople de pirámide. 
Como se observa en la figura 58, que la redondez de las piezas en los materiales aluminio 
fundido y grillon tiene irregularidades en todos los puntos escogidos como medidas, mientras 
que en el aluminio Al7075 tiene medidas constantes en todos sus agujeros. 
 
Figura 58. Diferencia de medida de la redondez del acople de pirámide 
En los puntos B, C y D presenta desniveles de 0,15mm con respecto a la medida nominal, 
en el mecanizado estos desniveles es posible solucionar utilizando una operación de 
mecanizado diferente o utilizar una fresa que tenga el diámetro requerido. 
PUNTO B PUNTO C PUNTO D PUNTO E
ALUMINIO 70-75 6,95 6,95 6,95 6,95
GRILLON 6,85 6,85 6,95 6,95
ALUMINIO FUNDIDO 6,85 6,9 6,85 6,95








REDONDEZ DEL ACOPLE DE PIRÁMIDE
PUNTO B PUNTO C PUNTO D PUNTO E
ALUMINIO 70-75 0,05 0,05 0,05 0,05
GRILLON 0,15 0,15 0,05 0,05
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Figura 59. Redondez de la estructura base. 
Los puntos más críticos son X y Y del mecanizado en aluminio fundido, mientras que los 
demás materiales tiene desnivel, pero no muy pronunciados. 
 
Figura 60. Diferencia de medida de la redondez de la estructura base 
Como las medidas en los puntos X y Y son de 1,2 mm se analiza estos puntos y se determina 
que al revisar los planos para el mecanizado con dichas medidas no coinciden con las partes de 
las que está compuesto ese mecanismo, se recomienda revisar los planos y las medidas de todos 
sus componentes. 
PUNTO T PUNTO V PUNTO X PUNTO Y
ALUMINIO 70-75 22,15 22,15 22,15 22,15
GRILLON 21,93 21,9 22,08 22,05
ALUMINIO FUNDIDO 22,5 22,5 23,2 23,2







REDONDEZ  DE LA ESTRUTURA BASE
PUNTO T PUNTO V PUNTO X PUNTO Y
ALUMINIO 70-75 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15
GRILLON 0,07 0,1 -0,08 -0,05
































DIFERERNCIA DE MEDIDA ENTRE LA 




La cilindricidad al igual que la redondez toma medidas de los agujeros en X y Y, la 
diferencia está en que para la comprobación de cilindricidad es medir al fondo del agujero con 
un calibrador. 
 
Figura 61. Cilindricidad de la parte móvil. 
La cilindricidad en la parte móvil es tomada en uno de los agujeros por donde va a pasar un 
eje o pasador, se toma las medidas y se determina que la pieza mecanizada aluminio fundido 
no tiene medidas iguales en ninguno de sus ejes, y que la pieza de grillon conserva el diámetro 
tanto de X y Y pero tienen un desnivel alejado de las medidas nominales, mientras que la pieza 
de aluminio Al7075 tiene desniveles, pero se puede realizar un mecanizado acabado y llegar a 
las medidas ideales. 
 
Figura 62. Diferencia de medidas de la cilindricidad de la parte móvil 
Como se muestra en la figura 62, los puntos más críticos están en el aluminio fundido y 
grillon, esta desviación de medida es producida por utilizar herramientas desgastadas, las 
cuales por más que se compense con la máquina nunca va a llegar a las medidas ideales, la 
PUNTO B PUNTO C PUNTO B1 PUNTO C1
ALUMINIO 70-75 15,99 15,98 15,96 15,96
GRILLON 16,2 16,2 16,2 16,2
ALUMINIO FUNDIDO 16,22 16,3 16,15 16,25






CILINDRICIDAD DE LA PARTE MÓVIL
PUNTO B PUNTO C PUNTO B1 PUNTO C1
ALUMINIO 70-75 0,01 0,02 0,04 0,04
GRILLON -0,2 -0,2 -0,2 -0,2































DIFERERNCIA DE MEDIDAS ENTRE LA 
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solución está en saber que las herramientas tienen un ciclo de vida hay que cambiar 
dependiendo de tiempo de uso. 
 
Figura 63.. Cilindricidad de la estructura base. 
Al igual que la redondez de la estructura base la cilindricidad es medida de igual manera, 
cambia cuando se toma la medida al fondo del agujero, como se muestra en la figura 64, el 
desnivel está más pronunciado en el aluminio fundido, mientras que en el aluminio AL7075 
tiene más desnivel que la pieza mecanizada en grillon, esto puede deberse a factores como 
herramientas desgastadas o mala elección de operación de CAM, o vibración del material. 
 
Figura 64. Diferencia de medidas de la cilindricidad de la estructura base 
Las medidas tomadas en el agujero de la estructura base de aluminio fundido está más 
alejada de las medidas nominales, los puntos más críticos están en T y V y la medida es de 0, 
5mm, este error se dio por vibración del material de igual manera paso con las piezas en 
aluminio Al7075 grillon, para solucionar este problema se necesita una entenalla de sujeción, 
pero angular y así poder compensar ángulo de la pieza. 
PUNTO T  PUNTO V PUNTO X PUNTO Y
ALUMINIO 70-75 22,03 22,13 22,15 22,15
GRILLON 21,97 22,03 22,05 22
ALUMINIO FUNDIDO 22,5 22,5 22,2 22,2









CILINDRICIDAD DE LA ESTRUTURA BASE
PUNTO T  PUNTO V PUNTO X PUNTO Y
ALUMINIO 70-75 -0,03 -0,13 -0,15 -0,15
GRILLON 0,03 0,03 -0,05 0
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Para la comprobación del paralelismo en cada una de las piezas de la prótesis de rodilla se 
utiliza una escuadra a 90º y se junta con la cara que se quiere analizar, si aparece una luz en  
medio del desfase quiere decir que no es completamente perpendicular, pero si se junta la cara 
con la escuadra y no aparece nada esto quiere decir que es perpendicular, como solo se puede 
apreciar estos datos se dan valores como EXCELENTE sino tiene una luz en medio del material 
y la escuadra se califica con el 100% , y si tiene una luz pero muy pequeña se da el valor de 
MALO con un valor de 99% y 90%, y se determina como MALO si los valores están menos 
del 89% hasta el 80%. 
 
Figura 65. Perpendicularidad de la parte móvil. 
El paralelismo de la parte móvil tiene datos favorables se mejora en cada pieza mecanizada, 
comenzando desde el aluminio fundido que se muestra en la figura 66, se dio una calificación 
de malo porque posee un desnivel bastante visible, se mejora los parámetros de mecanizado y 
en el material de grillon se nota que se mantiene el error, y el aluminio Al7075 se aprecia que 
tiene un desnivel con un 2% de error es una pieza BUENA se da esta calificación porque no se 
tiene las herramientas adecuadas para realizar este tipo de comprobación 
 
Figura 66. Error de perpendicularidad de la parte móvil 
PUNTO G PUNTO H  PUNTO J PUNTO K
ALUMINIO 70-75 98 98 98 98
GRILLON 90 90 95 95
ALUMINIO FUNDIDO 95 95 90 90








PERPENDICULARIDAD DE LA PARTE MÓVIL
PUNTO G PUNTO H PUNTO J PUNTO K
ALUMINIIO 70-75 2 2 2 2
GRILLON 10 10 5 5
ALUMINIO FUNDIDO 5 5 10 10










ERROR EN PORCENTAJE DE LA 
PERPENDICULARIDAD DE LA PARTE MÓVIL
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En la figura 67, se observa que los puntos críticos están el aluminio fundido que tiene un 
10% de error, se debe a que no se cuenta con un entenalla de sujeción calibrada, lo mismo 
sucede con las piezas de grillon, no se tiene le herramienta de sujeción correcta, para el 
aluminio Al7075 es posible que no tenga errores, pero como la comprobación es experimental 
no se puede apreciar un 0% de error. 
 
Figura 67. Perpendicularidad del acople de pirámide. 
El mecanizado de las piezas del acople de pirámide en distintos materiales, se realiza 
utilizando una entenalla descalibrada, la cual produce un error en cada pieza mecanizada, por 
eso es el desnivel del 10% de la pieza en aluminio fundido, realizando la compensación para 
el acople en grillon donde se mejoró un 5%, se toma en cuenta todos los factores y experiencias 
de los anteriores mecanizados y se logró mecanizar la misma pieza en aluminio Al7075 en 2% 
de error. 
 
Figura 68. Error de perpendicularidad del acople de pirámide 
PUNTO F PUNTO G PUNTO H PUNTO I
ALUMINIO 70-75 98 98 98 98
GRILLON 95 95 95 90
ALUMINIO FUNDIDO 90 90 90 90








PERPENDICULARIDAD DEL ACOPLE DE PIRÁMIDE
PUNTO F PUNTO G PUNTO H PUNTO I
ALUMINIO 70-75 2 2 2 2
GRILLON 5 5 5 10
ALUMINIO FUNDIDO 10 10 10 10












ERROR EN PORCENTAJE DE LA 




La pieza en aluminio fundido tiene un error del 10% este desnivel se produce por utilizar en 
un mecanizado una entenalla no calibrada, se compensa el desnivel y se mejora en un 5% en el 
mecanizado de la pieza en grillon, mientras que para el aluminio Al7075 se realiza la 
compensación de desnivel y se verifica muy detalladamente con un nivel de burbuja mejorando 
en un 3%. 
 
Figura 69.  Perpendicularidad de la estructura base 
En la estructura base el mecanizado se realiza utilizando la misma entenalla descalibrada 
produce los mismos errores de desnivel, haciendo que el mecanizado en los materiales grillon 
tenga un error del 7% y aluminio fundido tengan un error del 10%, se compensa el desnivel de 
la entenalla y se logra mejorar hasta un 2% de error. 
 
Figura 70. Error de perpendicularidad de la estructura base 
Como se observa en la figura 70, los puntos críticos están en las piezas de materiales grillon 
y aluminio fundido con un error del 10% producido por una entenalla des calibrada, realizando 
PUNTO E PUNTO F PUNTO G PUNTO H
ALUMINIO 70-75 98 98 98 98
GRILLON 90 90 95 95
ALUMINIO FUNDIDO 90 90 90 90








PERPENDICULARIDAD DE LA ESTRUCTURA BASE
PUNTO E PUNTO F PUNTO G PUNTO H
ALUMINIO 70-75 2 2 2 2
GRILLON 10 10 5 5
ALUMINIO FUNDIDO 10 10 10 10
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la compensación de desnivel se logra disminuir un 3% de error, lo más correcto sería utilizar 
herramientas de sujeción bien calibradas. 
4.1.7. Simetría 
Para obtener la simetría de las piezas de la parte móvil se utiliza un calibrador y se toma 
medidas desde la mitad de pieza hasta el borde de cada punto señalado. 
 
Figura 71. Simetría para la parte móvil. 
La simetría en la parte móvil se obtiene midiendo desde la mitad hasta la parte exterior, 
como se muestra en el Anexo C la toma de mediciones respectivas para hacer esta 
comprobación. 
 
Figura 72. Diferencia de medidas de la parte móvil 
Se comprueba que el material más desigual es el de aluminio fundido en el punto S se tiene 
un desnivel de 0,25mm como punto crítico, en simetría se juntan todos los errores producidos 






PUNTO X PUNTO Y PUNTO Z
ALUMINIO 70-75 39,93 27 17,98 10,93 10,9 17,9 26,83 39,93
GRILLON 40,08 26,88 17,98 10,89 10,87 17,98 26,88 40,09
ALUMINIO FUNDIDO 39,75 27,07 18,03 11,09 11,05 18,03 26,9 39,8









SIMETRIA DE LA PARTE MÓVIL 
PUNTO S PUNTO T PUNTO U PUNTO V PUNTO W PUNTO X PUNTO Y PUNTO Z
ALUMINIO 70-75 0,07 0 0,02 0,07 0,1 0,1 0,17 0,07
GRILLON -0,08 0,12 0,02 0,11 0,13 0,02 0,12 -0,09
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por unión de diferentes errores, el primero es la entenalla des calibrada, la inexperiencia del 
operador, y herramientas desgastadas y mala estrategia de mecanizado, se elimina estos errores 
para las piezas en grillon y se observa que el punto crítico está en punto V de 0,12mm de 
desnivel, se determina que el error está en las herramientas desgastadas y la entenalla des 
calibrada, de igual manera hay errores en la pieza de aluminio Al7075 donde el punto más 
significativo está en el punto Y con un valor de 0,17mm producido por el mismo error de la 
parte móvil. 
 
Figura 73. Simetría para el acople de pirámide. 
El error en la simetría del acople de pirámide es alto para el aluminio fundido con una 
diferencia de 8% con respecto al aluminio Al7075 
 
Figura 74. Error en la simetría del acople de pirámide 
PUNTO A PUNTO B PUNTO C PUNTO D
ALUMINIO 70-75 98 98 98 98
GRILLON 95 95 95 95
ALUMINIO FUNDIDO 90 90 90 90








SIMETRIA DEL ACOPLE DE PIRÁMIDE
PUNTO A PUNTO B PUNTO C PUNTO D
ALUMINIO 70-75 2 2 2 2
GRILLON 5 5 5 5
ALUMINIO FUNDIDO 10 10 10 10
2 2 2 2














Figura 75. Simetría para la estructura base. 
Como se observa en la figura 76, las simetrías en las tres piezas no muestran un desnivel 
más notorio, los puntos medidos van desde la mitad hasta la parte exterior de la estructura base. 
 
Figura 76. Diferencia de medidas de la parte móvil 
El punto más crítico está en el aluminio fundido se muestra en la figura 77, tiene una sobre 
medida de 0,25mm, se tiene este desnivel por utilizar herramientas desgastadas, o utilizar 
operaciones CAM sin compensación de herramienta, para corregir este desnivel es revisar las 
herramientas de corte que estén buenas y que en el código G hacer que compense a la 
herramienta si esta desgastada.  
El análisis sobre el mecanizado de la prótesis de rodilla monocéntrica es revisado según las 
normas que se encuentra mejor descritas en el apartado de Tolerancias Dimensionales y 
Geométricas, explica que las tolerancias se dividen en dos grupos como piezas buenas y malas, 
las piezas buenas son aquellas que tienen un porcentaje de error pero son usables mientras que 

















ALUMINIO 70-75 35,9 26,1 17,96 10,09 10,09 18 26,13 35,88
GRILLON 36,07 25,8 17,98 10,07 10,07 18 25,91 36,05
ALUMINIO FUNDIDO 35,9 26,2 17,85 10,25 10,25 17,75 26,2 35,9








SIMETRIA DE LA ESTRUCTURA BASE
PUNTO L PUNTO M PUNTO N PUNTO O PUNTO P PUNTO Q PUNTO R PUNTO S
ALUMINIO 70-75 0,1 -0,1 0,04 -0,09 -0,09 0 -0,13 0,12
GRILLON -0,07 0,2 0,02 -0,07 -0,07 0 0,09 -0,05
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La prótesis mecanizada en aluminio fundido tiene una tolerancias dimensional que no encaja 
dentro de las dimensiones que se sugiere a pesar de que su forma es similar a el modelo de 
prótesis de Xavier Lima tiene errores tanto en dimensiones como en la geometría. 
El duralon es un polímero con una dureza más alta que la silicona y menos duro que el 
duralon, es fácil de mecanizar no se lastiman las herramientas y es muy útil a la hora de realizar 
un trabajo y comprobar medidas, el inconveniente esta en el apriete de la pieza, se deforma 
cuando la sujeción es bastante alta y no recupera su forma original por el esfuerzo producido. 
El aluminio Al7075 es un material que se utiliza para prótesis de todo tipo, es ligero, no es 
corrosivo, fácil de mecanizar, y es posible comprar en nuestro país a buen precio, el 
inconveniente está en la sujeción del material, al mecanizar solo con las bridas de sujeción tuvo 
vibraciones en lugares que por el diseño de la prótesis no fue posible corregir, lo que se hizo 
es bajar la velocidad de avance de mesa para bajar la vibración del material y con respecto al 
modelo de Xavier Lima se hizo una modificación de redondeo en las esquinas de las piezas y 
como resultado se obtuvo que estéticamente es mejor que el modelo anterior. 
4.2. ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS PRÓTESIS DE RODILLA MONOCÉNTRICA  
El costo del mecanizado de la prótesis de rodilla es analizado por orden de producción 
tomando en cuenta los siguientes elementos de producción: 
Elementos de producción 
➢ Materia prima 
➢ Mano de obra 
• Rol de pagos 
➢ Costos indirectos de fabricación 
• Depreciación de maquinas 
• Depreciación de herramientas 
• Energía eléctrica 
4.2.1. Aluminio fundido 
El aluminio fundido es un material de experimentación para la comprobación de las fases 
de trabajo, el sistema de costo por el cual se va analizar el costo total de la prótesis es por orden 
de producción, tomado en cuenta los siguientes parámetros, se encuentra mejor detallado en la 
sección de ANEXOS D. 
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El costo de producción de la prótesis de rodilla monocéntrica en aluminio fundido es de 
1002,62 dólares, tomando en cuenta los elementos de producción. 
Tabla 27 
Hoja de costos de la prótesis de rodilla por mecanizado CNC en Grillon. 
 
4.2.2. Grillon 
El costo de producción de la prótesis de rodilla en material de grillon es de 1017,62 dólares, 
el costo se eleva en 15 dólares es porque la materia prima tiene un costo más alto que el 
aluminio fundido. A continuación, se muestra en la Tabla 28 más detalladamente los valores 
de los cotos totales y en el ANEXO D se muestra todas las tablas de los elementos de 
producción utilizados para un resultado final. 
  
CLIENTE: UTN ORDEN DE PRODUCCIÓN: 1
ACOPLE PARTE MÓVIL ESTRUCTURA BASE
MATERIA PRIMA 5,00 12,00 20,00
MANO DE OBRA 94,68 142,01 236,69
CIF 110,47 156,68 225,10





COSTO TOTAL DE LA PROTESIS
PRECIO DE VENTA DE LA PROTESIS EN EL MERCADO
UTILIDAD
           HOJA DE COSTOS                                                                                  
PRÓTESIS DE RODILLA POR MECANIZADO CNC                                 
(ALUMINIO FUNDIDO)





Tabla 28.  
Hoja de costos de la prótesis de rodilla por mecanizado CNC en Grillon. 
 
4.2.3. Aluminio Al7075 
En el mecanizado de la prótesis de rodilla en material de aluminio Al7075 como fue más 
controlado, porque la materia prima es más costosa y no se encuentra con facilidad en nuestro 
país hay que importar este material de otros países, el costo es 1082,62 dólares, este costo 
refleja que si es posible fabricar prótesis en la máquina CNC ROMI D800.  
Haciendo un análisis de costos que se entra más detalladamente en el ANEXO D se observa 
que el precio de venta en el mercado nacional está entre los 2000 a 2500 dólares, obtenido una 
ganancia significativa de 900 a 1400 dólares, tomado en cuenta todos los elementos de 








CLIENTE: UTN ORDEN DE PRODUCCIÓN: 1
ACOPLE PARTE MÓVIL ESTRUCTURA BASE
MATERIA PRIMA 7,00 15,00 30,00
MANO DE OBRA 94,68 142,01 236,69
CIF 110,47 156,68 225,10




           HOJA DE COSTOS                                                                                    
PRÓTESIS DE RODILLA POR MECANIZADO CNC                                      
(GRILÓN)
CANTIDAD: 1
FECHA DE PEDIDO:  01-08-2016
FECHA DE ENTREGA: 15/08/2016
COSTO TOTAL DE LA PROTESIS





Hoja de costos de la prótesis de rodilla por mecanizado CNC en Aluminio AL7075 
  
Como resultado del mecanizado de la prótesis de rodilla se tiene un costo total de todo lo 
que comprende fabricar este tipo de piezas en maquinaria CNC, el costo total es de 1082,62 
dólares, en los Anexos D se describe paso a paso como se llegó a este resultado, según la 
“Fundación Prótesis de Imbabura” la prótesis mecanizada en la Universidad Técnica del Norte 
puede tener un precio en el mercado hasta de 2500 dólares, lo que implica que es posible 
fabricar prótesis de todo tipo con este proceso de fabricación; y así ayudar a la inclusión social 








CLIENTE: UTN ORDEN DE PRODUCCIÓN: 1
ACOPLE PARTE MÓVIL ESTRUCTURA BASE
MATERIA PRIMA 9,00 23,00 85,00
MANO DE OBRA 94,68 142,01 236,69
CIF 110,47 156,68 225,10




           HOJA DE COSTOS                                                                                    
PRÓTESIS DE RODILLA POR MECANIZADO CNC                                 
(ALUMINIO AL7075)
CANTIDAD: 1
FECHA DE PEDIDO:  01-08-2016
FECHA DE ENTREGA: 15/08/2016
COSTO TOTAL DE LA PROTESIS





5.1. Conclusiones  
5.1. Conclusiones  
• Al analizar el código G generado por el simulador SOLID CAM tomando en cuenta las 
sujeciones del material y herramientas de corte se comprueba que el Pos procesador 
SINUMERIK 828D utilizado en máquina CNC ROMI D800 no contiene errores siendo 
un programa bastante confiable para la fabricación de partes, piezas o moldes. 
• Con respecto del mecanizado de las tres prótesis se concluye que el aluminio fundido 
tiene mucha porosidad y no es adecuado para hacer pruebas; por su baja calidad del 
material, pero si sirve para analizar y comprobar dimensionalmente; tiene un error de 
mecanizado de un 10% con respecto a la prótesis simulada; este porcentaje se debe a 
las pruebas de tolerancias geométricas analizadas, el mecanizado en el material de 
grillon se tuvo un error del 5 a un 8% debió a la sujeción del material. 
• Mediante las pruebas de tolerancias geométricas en el Al7075 hay una mejora notable 
con respecto al mecanizado con un error del 2% al 4% en comparación al modelo 
establecido. Se realizó con éxito la fabricación por mecanizado de las partes mecánicas 
de la prótesis de tipo transfemoral, que se pudo realizar pruebas con un paciente en a 
fundación prótesis Imbabura. 
• El costo real de la prótesis de rodilla es de 1082,62 dólares, según la Fundación de 
prótesis de Imbabura menciona que la prótesis mecanizada en la Universidad Técnica 
del Norte puede tener un precio que oscila entre los 2000 a 2500 dólares tomado en 
cuenta el tipo de fabricación y los años útiles para los que está fabricado. 
• Para el manejo de equipo CNC se debe tener conocimientos en máquinas herramientas, 
metrología, manejo y programación de equipo CNC, y tener experiencia en 
mecanizado.   
5.2. Recomendaciones  
• Se debe realizar un estudio previo de la pieza que se va a fabricar, y de acuerdo a esto 
se determina la selección las herramientas de corte, sujeción y calibración, de esta forma 
poder garantizar que el trabajo se realice de forma correcta y sin contratiempos. 
• Es importante para mecanizados CNC no solo se fabrique prótesis de rodilla la 
maquinaria es tan versátil que se puede hacer desde moldes hasta pieza más complejas, 
también fabricar herramientas para todo tipo de maquinaria, o mecanizar distintos tipos 
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de prótesis puede ser de mano, cadera, brazo, tobillo, sirve para explorar nuevas formas 
de ayudar a la gente tiene alguna discapacidad y que no tiene recursos económicos para 
comprar una prótesis fabricada con tecnología. 
• Desarrollar un estudio de los métodos de fabricación basándose en la metrología de la 
fase y sub fase como recomienda en algunas bibliografías de mecanizados CNC, y 
tomar en cuenta los tiempos de mecanizado para hacer mejoras y aprovechar al máximo 
la máquina CNC. 
• En un mecanizado CNC es importante tener herramientas de sujeción de todo tipo por 
ejemplo entenallas normales y angulares, pero si fuesen herramientas de sujeción 
hidráulicas con ajuste preciso no lastiman la superficie de las piezas mecanizadas. 
• Se recomienda implementar un cuarto eje en la CNC ROMI D800 para mecanizar 
piezas con más complejidad como moldes, piezas para autos incluso bloques de 
motores. 
• Revisar las medidas nominales de los planos y los componentes que van a formar parte 
del mecanismo antes de mecanizar. 
• Al momento de diseñar una pieza, parte o elemento siempre se debe pensar en el 
proceso de fabricación que con lleva, esto se realiza con el fin de que sea más fácil de 
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FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 14
2
FASE 1_2 X (2) 
(TALADRADO Y 
CAJERA )




FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 14
2 FASE 2_2 (PERFIL) FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 12
3
FASE 2_3 X (2) 
(TALADRADO Y 
CAJERA)





















MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO PLANO Nº: 1 FECHA 







FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 11














FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 11










FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 1
1
FASE 5_1 (CAJERA 
INTERNA)
FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 8
2
FASE 5_2 (CAJERA 
INTERNA)
FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 15
3
FASE 5_3 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 6 mm 2 1 0,01 2121 848,4 8
4
FASE 5 _4 (PERFIL 
IZQUIERDO)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 1 2020 808 2
5
FASE 5_5 (PERFIL 
DERECHO)
















MEDIDOR DE NIVEL, 
PIE DE REY
6
FASE 5_6 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 15
7
FASE 5_7 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 8
8
FASE 5_8 (PERFIL 
IZQUIERDO)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 1 2020 808 1
9
FASE 5_9 (PERFIL 
DERECHO)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 1 2020 808 1
























































































































































FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 25
2
FASE 1_2 X (2) 
(TALADRADO Y 
CAJERA )




FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 28
2 FASE 2_2 (PERFIL) FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 18
3
FASE 2_3 X (2) 
(TALADRADO Y 
CAJERA)
FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 8
1 DE 1 19/07/2016PIEZA: PARTE MOVIL DIMENCIONES EN BRUTO:  TOCHO 82 x 82 x 52
















MEDIDOR DE NIVEL, 
PIE DE REY
HOJA DE PROCESOS







FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 27










FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 1
5
FASE 3_5 (HSM 
LINEAL)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 1 2020 808 47
6
FASE 3_5 (HSM 
LINEAL)




FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 28










FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 1
5
FASE 3_5 (HSM 
LINEAL)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 1 2020 808 47
6
FASE 3_5 (HSM 
LINEAL)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 1 2020 808 18
1
FASE 5_1 (CAJERA 
INTERNA)
FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 13
2
FASE 5_2 (CAJERA 
INTERNA)
FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 22
3
FASE 5_3 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 6 mm 2 1 0,01 2121 848,4 7
4
FASE 5 _4 (PERFIL 
IZQUIERDO)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 1 2020 808 1
5
FASE 5_5 (PERFIL 
DERECHO)
















MEDIDOR DE NIVEL, 
PIE DE REY
6
FASE 5_6 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 18
7
FASE 5_7 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 9
8
FASE 5_8 (PERFIL 
IZQUIERDO)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 1 2020 808 1
9
FASE 5_9 (PERFIL 
DERECHO)





























































































































































FRESA 16mm 2 0,5 0,01 1591 636,4 38
2
FASE 1_2 X (2) 
(TALADRADO Y 
CAJERA )




FRESA 16mm 2 0,5 0,01 1591 636,4 45
2 FASE 2_2 (PERFIL) FRESA 6mm 2 0,25 0,01 2121 848,4 45
3
FASE 2_3 X (2) 
(TALADRADO Y 
CAJERA)
FRESA 6mm 2 0,25 0,01 2121 848,4 8
REALIZADO POR: DIEGO PINEDA
HOJA DE PROCESOS
MATERIAL: ALUMINIO 70-75 T6 PLANO Nº: 1 FECHA 

























FRESA 16mm 2 0,5 0,01 1591 636,4 42










FRESA 6mm 2 0,25 0,01 2121 848,4 7
5
FASE 3_5 (HSM 
LINEAL)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 0,5 2020 808 47
6
FASE 3_5 (HSM 
LINEAL)




FRESA 16mm 2 0,5 0,01 1591 636,4 42










FRESA 6mm 2 0,25 0,01 2121 848,4 7
5
FASE 3_5 (HSM 
LINEAL)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 0,5 2020 808 47
6
FASE 3_5 (HSM 
LINEAL)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 0,5 2020 808 18
1
FASE 5_1 (CAJERA 
INTERNA)
FRESA 16mm 2 0,5 0,01 1591 636,4 20
2
FASE 5_2 (CAJERA 
INTERNA)
FRESA 16mm 2 0,5 0,01 1591 636,4 42
3
FASE 5_3 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 6 mm 2 0,25 0,01 2121 848,4 15
4
FASE 5 _4 (PERFIL 
IZQUIERDO)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 0,5 2020 404 2
5
FASE 5_5 (PERFIL 
DERECHO)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 0,5 2020 404 2


















FASE 5_6 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 16mm 2 0,5 0,01 1591 636,4 50
7
FASE 5_7 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 6mm 2 0,25 0,01 2121 848,4 18
8
FASE 5_8 (PERFIL 
IZQUIERDO)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 0,5 2020 404 1
9
FASE 5_9 (PERFIL 
DERECHO)
FRESA REDONDA 6,3mm 1 0,5 2020 404 1
















































































































































FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 11




FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 7




FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 4
6
FASE 1_6 X 4 
(TALADRADO Y 
CAJERA)
FRESA 6mm 2 1 0,01 2122 848,4 4
7
FASE 1_7 (HSM 
ESPIRAL)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2546 1004 63
8
FASE 1_8 X 4 (HSM 
ESPIRAL) 
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2546 1004 16
9
FASE 1_9  X 4 
(PERFILES)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2546 1004 4
1
FASE 2_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2546 1004 35
1
FASE 3_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2546 1004 35
1
FASE 4_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2546 1004 35
1
FASE 5_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2546 1004 35
MEDIDOR DE NIVEL, 
PIE DE REY
HOJA DE PROCESOS
DIMENCIONES EN BRUTO:  TOCHO 55 x 55 x 30























































































































































FRESA 16mm 11 11 0,01 1591 636,4 16




FRESA 16mm 7 7 0,01 1591 636,4 12




FRESA 16mm 4 4 0,01 1591 636,4 6
6
FASE 1_6 X 4 
(TALADRADO Y 
CAJERA)
FRESA 6mm 5 4 0,01 2122 848,4 5
7
FASE 1_7 (HSM 
ESPIRAL)
FRESA REDONDA 5mm 7 7 2546 1004 63
8
FASE 1_8 X 4 (HSM 
ESPIRAL) 
FRESA REDONDA 5mm 3,1 5 2546 1004 16
9
FASE 1_9  X 4 
(PERFILES)
FRESA REDONDA 5mm 2 1,8 2546 1004 6
1
FASE 2_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1,8 2546 1004 35
1
FASE 3_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1,8 2546 1004 35
1
FASE 4_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1,8 2546 1004 35
1
FASE 5_1 (HSM 
LINEAL )
















MEDIDOR DE NIVEL, 
PIE DE REY
REALIZADO POR: DIEGO PINEDA
HOJA DE PROCESOS
MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO PLANO Nº: 1 FECHA 
PIEZA: ACOPLE DE PIRAMIDE DIMENCIONES EN BRUTO:  TOCHO 55 x 55 x 30 1 DE 1 19/07/2016
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FRESA 16mm 2 11 0,01 1591 636,4 25




FRESA 16mm 2 7 0,01 1591 636,4 18




FRESA 16mm 2 4 0,01 1591 636,4 8
6
FASE 1_6 X 4 
(TALADRADO Y 
CAJERA)
FRESA 6mm 2 4 0,01 2121 848,4 6
7
FASE 1_7 (HSM 
ESPIRAL)
FRESA REDONDA 5mm 2 2 2510 1004 63
8
FASE 1_8 X 4 (HSM 
ESPIRAL) 
FRESA REDONDA 5mm 2 2 2510 1004 16
9
FASE 1_8 X 4 (HSM 
ESPIRAL)
FRESA REDONDA 5mm 2 2 2510 104 6
1
FASE 2_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1,8 2510 1004 35
1
FASE 3_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1,8 2510 1004 35
1
FASE 4_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1,8 2510 1004 35
1
FASE 5_1 (HSM 
LINEAL )
FRESA REDONDA 5mm 2 1,8 2510 1004 35
REALIZADO POR: DIEGO PINEDA


















: ALUMINIO 70 - 75 T6 PLANO Nº: 1 FECHA 
PIEZA: ACOPLE DE PIRAMIDE DIMENCIONES EN BRUTO:  TOCHO 55 x 55 x 30 1 DE 1 11/11/2016
122 
 



































































































1 FASE 1_1 (CONTORNO) FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 30
2
FASE 1_2 (CAJERA 
INTERNA)
FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 44
3
FASE 1_3 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 6
4
FASE 1_4 (PERFIL 
INTERNO)
FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 55
5 FASE 1_5 (PERFIL) FRESA  6mm 2 1 0,01 2121 848,4 12
6
FASE 1_6 (HSM 
CONTORNO) 
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
7 FASE 1_7 (HSM PERFIL) FRESA  REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
8 FASE 1_8 (HSM ESPIRAL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 22
9
FASE 1_9 (HSM 
CONTORNO)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
10 FASE 1_10 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
11 FASE 1_11 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 22
HOJA DE PROCESOS
MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO PLANO Nº: 1 FECHA 
PIEZA: ESTRUCTURA BASE DIMENCIONES EN BRUTO:  TOCHO 235 x 65 x 52 1 DE 1 19/06/2016



















1 FASE 2_1 (CONTORNO) FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 7
2 FASE 2_2 (PERFIL) FRESA 8mm 2 2 0,01 1591 636,4 12
3
FASE 2_3 (HSM 
CONTORNO)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
4 FASE 2_4 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
5 FASE 2_5 (HSM ESPIRAL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 22
6
FASE 2_6 (HSM 
CONTORNO)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
7 FASE 2_7 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
8 FASE 2_8 (HSM ESPIRAL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 22
1
FASE 3_1 x 4 
(TALADRADO)
BROCA 5,5mm 2 1 2652 1004 2
2 FASE 3_2 x 4 (CAJERA) FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 3
1 FASE 4_1 (PERFIL ) FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 17
2 FASE 4_2 (TALADRADO) BROCA 10mm 2 2 0,01 1591 636,4 3
3 FASE 4_3 (CAJERA) FRESA 16mm 2 1 1591 636,4 2
4 FASE 4_4 (CONTORNO) FRESA 15.86mm 2 2 0,01 1591 636,4 2
5
FASE 4_5 (PERFIL Y 
CONTORNO)
FRESA 8mm 2 2 0,01 1591 636,4 6
































FASE 5_1 (CONTORNO 
CAJERA)
FRESA 8mm 2 2 0,01 1591 636,4 1
2 FASE 5_2 (TALADRADO) BROCA 5.5mm 2 1 2652 1004 3
3 FASE 5_3 (CAJERA) FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 3
4
FASE 5_4 (CONTORNO 
CAJERA)
FRESA 8mm 2 2 0,01 1591 636,4 8
5 FASE 5_5 (PERFIL) FRESA 15.86mm 2 2 0,01 1591 636,4 4
6 FASE 5_6 (PERFIL) FRESA 15.86mm 2 2 0,01 1591 636,4 4
7
FASE 5_7 (PERFIL 
CONTORNO)
FRESA 15.86mm 2 2 0,01 1591 636,4 6
8
FASE 5_8 (CONTORNO 
CAJERA)

















































































































































1 FASE 1_1 (CONTORNO) FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 71
2
FASE 1_2 (CAJERA 
INTERNA)
FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 80
3
FASE 1_3 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 10
4
FASE 1_4 (PERFIL 
INTERNO)
FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 73
5 FASE 1_5 (PERFIL) FRESA  6mm 2 1 0,01 2121 848,4 12
6
FASE 1_6 (HSM 
CONTORNO) 
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
7 FASE 1_7 (HSM PERFIL) FRESA  REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
8
FASE 1_8 (HSM 
ESPIRAL)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 22
9
FASE 1_9 (HSM 
CONTORNO)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
10 FASE 1_10 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
11 FASE 1_11 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 22
PIEZA: ESTRUCTURA BASE DIMENCIONES EN BRUTO:  TOCHO 235 x 65 x 52 1 DE 1 19/06/2016
















MEDIDOR DE NIVEL, 
PIE DE REY




1 FASE 2_1 (CONTORNO) FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 12
2 FASE 2_2 (PERFIL) FRESA 8mm 2 2 0,01 1591 636,4 12
3
FASE 2_3 (HSM 
CONTORNO)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
4 FASE 2_4 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
5
FASE 2_5 (HSM 
ESPIRAL)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 22
6
FASE 2_6 (HSM 
CONTORNO)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
7 FASE 2_7 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
8
FASE 2_8 (HSM 
ESPIRAL)




BROCA 5,5mm 2 1 2652 1004 2
2 FASE 3_2 (CAJERA) FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 3




FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 4
3 FASE 4_3 (CAJERA) BROCA10mm 2 1 1591 636,4 3
4 FASE 4_4 (CONTORNO) FRESA 15.86mm 2 2 0,01 1591 636,4 3
5
FASE 4_5 (PERFIL Y 
CONTORNO)
FRESA 8mm 2 2 0,01 1591 636,4 11


























FASE 5_1 (CONTORNO 
CAJERA)




BROCA 5.5mm 2 1 2652 1004 1
3 FASE 5_3 (CAJERA) FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 2
4
FASE 5_4 (CONTORNO 
CAJERA)
FRESA 8mm 2 2 0,01 1591 636,4 11
5 FASE 5_5 (PERFIL) FRESA 15.86mm 2 2 0,01 1591 636,4 6
6 FASE 5_6 (PERFIL) FRESA 15.86mm 2 2 0,01 1591 636,4 6
7
FASE 5_7 (PERFIL 
CONTORNO)
FRESA 15.86mm 2 2 0,01 1591 636,4 11
8
FASE 5_8 (CONTORNO 
CAJERA)
FRESA 15.86mm 2 2 0,01 1591 636,4 3
1 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 54
2 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 50
3 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 15
4 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 10
5 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 54
6 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 50
1 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 54
2 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 50
3 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 15
4 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 10
5 FASE 6_1 (HSM LINEAL) FRESA REDODNDA 5mm 1 0,5 2510 1004 54


























































































































































1 FASE 1_1 (CONTORNO) FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 120
2
FASE 1_2 (CAJERA 
INTERNA)
FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 140
3
FASE 1_3 (CONTORNO 
INTERNO)
FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 18
4
FASE 1_4 (PERFIL 
INTERNO)
FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 125
5 FASE 1_5 (PERFIL) FRESA  6mm 2 1 0,01 2121 848,4 22
6
FASE 1_6 (HSM 
CONTORNO) 
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
7 FASE 1_7 (HSM PERFIL) FRESA  REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
8 FASE 1_8 (HSM ESPIRAL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 22
9
FASE 1_9 (HSM 
CONTORNO)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
10 FASE 1_10 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1




: ALUMINIO 70 - 75 T6 PLANO Nº: 1 FECHA 
















   
MEDIDOR DE NIVEL, 
PIE DE REY








1 FASE 2_1 (CONTORNO) FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 22
2 FASE 2_2 (PERFIL) FRESA 8mm 2 2 0,01 1591 636,4 22
3
FASE 2_3 (HSM 
CONTORNO)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
4 FASE 2_4 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
5 FASE 2_5 (HSM ESPIRAL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 22
6
FASE 2_6 (HSM 
CONTORNO)
FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 5
7 FASE 2_7 (HSM PERFIL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 1
8 FASE 2_8 (HSM ESPIRAL) FRESA REDONDA 5mm 2 1 2510 1004 22
1 FASE 3_1 (TALADRADO) BROCA 5,5mm 2 1 2510 1004 2
2 FASE 3_2 (CAJERA) FRESA 6mm 2 1 0,01 2121 848,4 3
1 FASE 4_1 (PERFIL ) FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 60
2 FASE 4_2 (TALADRADO) FRESA 16mm 2 2 0,01 1591 636,4 5
3 FASE 4_3 (CAJERA) BROCA10mm 2 1 1591 636,4 4
4 FASE 4_4 (CONTORNO) FRESA 15.86mm 2 2 0,01 1591 636,4 4
5
FASE 4_5 (PERFIL Y 
CONTORNO)





















Tolerancias geométricas de la parte móvil en aluminio fundido  








Punto A = 49 49,44
Punto B = 78 77,8
Punto C = 80 79,73
Punto A = EXCELENTE BUENO = 1,93 %
Punto B = EXCELENTE MALO = 12,59 %
Punto C = EXCELENTE BUENO = 3,99 %
Punto D = EXCELENTE BUENO = 5,99%
Punto E = EXCELENTE MALO = 17,95 %
Punto F = EXCELENTE BUENO = 5,99%
Punto B = 16 16,35
Punto C = 16 16,15
Punto D = 6,35 6,42
Punto E = 6,35 6,39
La planicidad en los 
punto E tiene 
calificacion MALO 
porque tiene un error 
alto y en el punto F 




TABLA DE TOLERANCIAS GEOMETRICAS Y DIMENSIONALES
RECTITUD CALIBRADOR
FORMA
Area total 51,62 
cm^2 = 100%
PLANICIDAD
Area total 12,53 
cm^2 = 100%
ESCUADRA
La planicidad en los 
punto C y D tienen 
calificacion de 
BUENO porque no 






La planicidad en los 
punto A  tiene un 
peque;o error pero el 
punto B tiene la 
calficacion de MALO 

















Punto B =16  16,22
Punto C = 16 16,3
Punto B1 = 16 16,15
Punto C1 = 16 16,25
Punto F = EXCELENTE BUENO
Punto G = EXCELENTE BUENO
Punto H = EXCELENTE BUENO
Punto I = EXCELENTE BUENO
Punto S = 40 38,75
Punto T = 27 27,07
Punto U = 18 18,03
Punto V = 11 11,09
Punto W = 11 11,05
Punto X = 18 18,03
Punto Y = 27 27,5
Punto Z = 40 39,8
CALIBRADOR
PERPENDICULARIDAD ESCUADRA
Los puntos F, G 
tienen un pequeño 





Los puntos H, I 
tienen un pequeño 










Tolerancias geométricas de la parte móvil en grillon  
 








Punto A = 49 48,88
Punto B = 78 78,6
Punto C = 80 80,25
Punto A = EXCELENTE MALO = 14,91 %
Punto B = EXCELENTE BUENO = 7,75%
Punto C = EXCELENTE BUENO = 4%
Punto D = EXCELENTE BUENO = 2%
Punto E = EXCELENTE MALO = 15,96 %
Punto F = EXCELENTE BUENO = 4%
Punto B = 16 16,1
Punto C = 16 16,1
Punto D = 6,35 6,45
Punto E = 6,35 6,4
PLANICIDAD
Area total 51,62 % = 
100%
ESCUADRA
La planicidad en los 
punto A tiene una 
notable desigualdad y 
el punto B tiene 
errores pero mas leve 
PLANICIDAD
Area total 12,53 % = 
100%
ESCUADRA
TABLA DE TOLERANCIAS GEOMETRICAS Y DIMENCIONALES
RECTITUD CALIBRADOR
La planicidad en los 
punto C y D tienen 
errores mu pequeños 




La planicidad en los 
punto E tiene la 
calificacion de 
MALO por 
sobrepasarse en 10% 
y F tiene un error 
muy pequeños por 

























Punto B =16  16,2
Punto C = 16 16,2
Punto B1 = 16 16,2
Punto C1 = 16 16,2
Punto J = EXCELENTE BUENO
Punto K = EXCELENTE MALO
Punto G = EXCELENTE BUENO
Punto H = EXCELENTE MALO
Punto S = 40 40,08
Punto T = 27 26,88
Punto U = 18 17,98
Punto V = 11 10,89
Punto W = 11 10,87
Punto X = 18 17,98
Punto Y = 27 26,88




Los puntos A tiene un 
error muy leve,pero 
el punto B tiene un 
error muy notable
Los puntos C tiene un 
error muy leve,pero 











Tolerancias geométricas de la parte móvil en aluminio 70-75 
 








Punto A = 49 48,85
Punto B = 78 77,9
Punto C = 80 79,85
Punto A = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto B = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto C = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto D = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto E = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto F = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto B = 16
Punto C = 16
Punto D = 6,35
Punto E = 6,35
PLANICIDAD
ESCUADRA
La planicidad en los 
punto E y F son 




TOLERANCIA DIMENCIONAL Y GEOMETRICA 
RECTITUD CALIBRADOR
ESCUADRA
La planicidad en los 
punto A y B son 
excelentes, no tiene 
errores




La planicidad en los 
punto C y D son 
























Punto B =16  15,99
Punto C = 16 15,98
Punto B1 = 16 15,96
Punto C1 = 16 15,96
Punto G = EXCELENTE EXCELENTE
Punto H = EXCELENTE EXCELENTE
Punto J = EXCELENTE EXCELENTE
Punto K = EXCELENTE EXCELENTE
Punto S = 40 39,93
Punto T = 27 27
Punto U = 18 17,98
Punto V = 11 10,93
Punto W = 11 10,9
Punto X = 18 17,9
Punto Y = 27 26,83
Punto Z = 40 39,93
CALIBRADOR
PERPENDICULARIDAD ESCUADRA
Los puntos G, H, I, J 
K, L, M , son puntos 













CARA  1 CARA  2
CARA  3 CARA  4
136 
 
Tolerancias geométricas del acople de pirámide en aluminio fundido  
 








Punto A = 21,99 23,25
Punto B = 22 23,25
Punto C = 22 23,22
Punto A = EXCELENTE BUENO = 4,95 %
Punto B = EXCELENTE BUENO = 4,95 %
Punto C = EXCELENTE BUENO = 4,95 %
Punto C = EXCELENTE MALO = 15,2 %
Punto B = 7 6,85
Punto C = 7 6,9
Punto D = 7 6,85
Punto E = 7 6,95
Punto F = 7 ; 7 6,26 ; 6,35
Punto G = 7 ; 7  6,34 ; 6,48
Punto H = 7 ; 7 6,29 ; 6,30
Punto J = 7 ; 7 6,17 ; 6,15






La planicidad en los 
punto A y B tiene la 
calid¡ficacion de 
BUENO por el bajo 
porcentaje de error
PLANICIDAD ESCUADRA
La planicidad en el 
punto C tiene una 
calificacion de 
MALO por el alto 
porcentaje de error.
Cara 2
Area total 2,5 cm^2 
= 100%
CILINDRICIDAD






























Punto J = EXCELENTE BUENO
Punto K = EXCELENTE BUENO
Punto L = EXCELENTE MALO
Punto M = EXCELENTE MALO
Punto F = EXCELENTE MALO
Punto G = EXCELENTE BUENO
Punto H = EXCELENTE BUENO
Punto I = EXCELENTE MALO
Punto A = EXCELENTE BUENO
Punto B = EXCELENTE BUENO
Punto C = EXCELENTE BUENO





Se determina como 
BUENO por que no 
se tiene las 
herrameintas para 
medir este tipo de 
formas
PARALELISMO ESCUADRA
Se califica como 
BUENO por que 
tiene un minimo de 
error
PERPENDICULARIDAD
En el punto F se 
observa que tiene un 
espacion mas visible, 
G tienen un pequeño 
error por eso se 
califica como BUENO
En el punto H tiene 
un error muy pequeño 
por eso se da 
calificacion como 
bueno, I tienen un 
error mas 
pronunciado por eso 
















Tolerancias geométricas del acople de pirámide en Grillon.  
 
 








Punto A = 21,99 22,8
Punto B = 22 22,8
Punto C= 22 22,8
Punto A = EXCELENTE BUENO = 7,93 %
Punto B = EXCELENTE MALO = 18,82 %
Punto C = EXCELENTE BUENO = 8,92 %
Punto C = EXCELENTE EXCELENTE = 0 %
Punto B = 7 6,85
Punto C = 7 6,85
Punto D = 7 6,95
Punto E = 7 6,95
Punto F = 7 ; 7 5,15 ; 5
Punto G = 7 ; 7  5,15 ; 4,95
Punto H = 7 ; 7 5,10 ; 5,08
Punto J = 7 ; 7 5,10 ; 5,03
Cara 2
Area total 2,5 cm^2 
= 100%
Cara 1




La planicidad del 









La planicidad en los 
A y C es de 
consideracion 
BUENO pero el 
punto B se da como 
calificacion MALO 



































Punto J = EXCELENTE BUENO
Punto K = EXCELENTE BUENO
Punto L = EXCELENTE BUENO
Punto M = EXCELENTE BUENO
Punto F = EXCELENTE MALO
Punto G = EXCELENTE BUENO
Punto H = EXCELENTE BUENO
Punto I = EXCELENTE BUENO
Punto A = EXCELENTE BUENO
Punto B = EXCELENTE BUENO
Punto C = EXCELENTE BUENO
Punto D = EXCELENTE BUENO
Se determina como 
BUENO por que no 
se tiene las 
herrameintas para 
medir este tipo de 
formas
SIMETRIA CALIBRADOR
Se califica como 
BUENO por que 




En el punto F se 
observa que tiene un 
espacion mas visible, 
y el punto G tienen un 
minimo de error por 
eso se califica como 
BUENO
ESCUADRA
Los punto H, I tiene 
un error casi 
despreciable por eso 

















Tolerancias geométricas del acople de pirámide en aluminio 70-75 
 








Punto A = 21,99 22,08
Punto B = 22 22,08
Punto C = 22 22,06
Punto A = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto B = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto C = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto C = EXCELENTE EXCELENTE = 0 %
Punto B = 7 6,95
Punto C = 7 6,95
Punto D = 7 6,95
Punto E = 7 6,95
Punto F = 7 ; 7 4,05 ; 4,01
Punto G = 7 ; 7  4,08 ; 4,08
Punto H = 7 ; 7 4,15 ; 4,2
Punto I = 7 ; 7 4,14 ; 4,16
Cara 2
Area total 25,23 
cm^2 = 100%









La planicidad de los 
puntos A, B, C no 
tienen errores por 
eso es la calificacion 
de EXCELENTE
PLANICIDAD ESCUADRA
La planicidad del 






















Punto F = EXCELENTE EXCELENTE
Punto G = EXCELENTE EXCELENTE
Punto H = EXCELENTE EXCELENTE
Punto I = EXCELENTE EXCELENTE
Punto A = EXCELENTE BUENO
Punto B = EXCELENTE BUENO
Punto C = EXCELENTE BUENO




No tiene errores de 
perpendicularidad
SIMETRIA CALIBRADOR
Al mecanizar se 
hicienron unos 
des`perfectos en la 
peza, pero no fueron 
por mala operación 
de CNC, al no contar 
con herrameintas mas 
pequeñas se hizo 




No tiene errores de 
perpendicularidad








Tolerancias geométricas de la estructura base en aluminio fundido.  
 
TIPO DE TOLERANCIA CARACTERISTICA INDICACION DEL DIBUJO ZONA DE TOLERANCIA






Punto A = 72 72,12
Punto B = 72 71,95
Punto C = 72 71,95
Punto A = EXCELENTE MALO = 11,96%
Punto B = EXCELENTE BUENO = 6,32 %
Punto C = EXCELENTE BUENO = 3,98%
Punto D = EXCELENTE BUENO = 0%
Punto T = 22 22,5
Punto V = 22 22,5
Punto X = 22 23,2
Punto Y = 22 23,2
Punto T = 22 22,5
Punto V = 22 22,5
Punto X = 22 22,2
Punto Y= 22 22,2
CARA 2
CARA 1





TABLA DE TOLERANCIAS GEOMETRICAS Y DIMENSIONALES
Existe el 11,96 % en el 
punto A y 6,32 % en el 









Exsite el 3,98 % en el 
punto A y 0 % en el 
punto B de parte mala 
en el mecanizado








Punto E = EXCELENTE MALO
Punto F = EXCELENTE BUENO
Punto H = EXCELENTE BUENO
Punto G = EXCELENTE BUENO
Punto L = 36 36,07
Punto M = 26 25,8
Punto N = 18 17,98
Punto O = 10 10,07
Punto P = 10 10,07
Punto Q = 18 18
Punto R = 26 25,91





El punto E es malo por 
que la pieza tiene un 
desnivel considerable 
como se aprecia en la 
figura, mientras que en 
el punto F no.
Los punto H y G tienen 
un perpendicularidad 












Tolerancias geométricas de la estructura base en Grillon. 
 
TIPO DE TOLERANCIA CARACTERISTICA INDICACION DEL DIBUJO ZONA DE TOLERANCIA






Punto A = 72 71,81
Punto B = 72 71,55
Punto C = 72 71,7
Punto A = EXCELENTE BUENO = 2,67%
Punto B = EXCELENTE BUENO = 1,33 %
Punto C = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto D = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto T = 22 21,97
Punto V = 22 22,03
Punto X = 22 22,05
Punto Y = 22 22
Punto T = 22 22,5
Punto V = 22 22,5
Punto X = 22 22,2
Punto y = 22 22,2
CARA 2
CARA 1
Area total 75,26 
cm^2 = 100%





Exite el 2,67% en el 
punto A y 1,33 % en el 
punto B de parte mala 
en el mecanizado
ESCUADRA
Se comprueba que en 



















Punto E = EXCELENTE BUENO
Punto F = EXCELENTE EXCELENTE
Punto H = EXCELENTE EXCELENTE
Punto G = EXCELENTE EXCELENTE
Punto L = 36 35,9
Punto M = 26 26,1
Punto N = 18 17,96
Punto O = 10 10,09
Punto P = 10 10,09
Punto Q = 18 18
Punto R = 26 26,13




El punto E es bueno 
por que la pieza tiene 
un desnivel pequeño 
como se aprecia en la 
figura, mientras que en 
el punto F no tiene 
angulos de desnivel.
ESCUADRA
Los punto H y G tienen 
un perpendicularidad 












Tolerancias geométricas de la estructura base en aluminio 70-75. 
 
TIPO DE TOLERANCIA CARACTERISTICA INDICACION DEL DIBUJO ZONA DE TOLERANCIA






Punto A = 72 71,83
Punto B = 72 71,9
Punto C = 72 71,83
Punto A = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto B = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto C = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto D = EXCELENTE EXCELENTE = 0%
Punto T = 22 22,15
Punto V = 22 22,15
Punto X = 22 22,15
Punto y = 22 22,15
Punto T = 22 22,03
Punto V = 22 22,13
Punto X = 22 22,15
Punto Y = 22 22,15











Se comprueba que en 
los puntos  A y B no 
tiene errores
ESCUADRA
Se comprueba que en 
los puntos  C y D no 
tiene errores
REDONDEZ













Punto E = EXCELENTE EXCELENTE
Punto F = EXCELENTE EXCELENTE
Punto H = EXCELENTE EXCELENTE
Punto G = EXCELENTE EXCELENTE
Punto L = 36 35,9
Punto M = 26 26,2
Punto N = 18 17,25
Punto O = 10 11,15
Punto P = 10 11,15
Punto Q = 18 17,25
Punto R = 26 26,2
Punto S = 36 35,9
CARA 1 Los punto E y F tienen 
un perpendicularidad 




Los punto H y G tienen 
un perpendicularidad 















SISTEMA DE COSTO DE LA PRÓTESIS DE RODILLA MONOCÉNTRICA EN 
ALUMINIO 70-75 
ORDEN DE PRODUCCIÓN 
                      
        ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001 
DEPARTAMENTO: MECANIZADO 
CNC  CLIENTE: UTN 
PRODUCTO: PROTESIS DE 
RODILLA FECHA DE INICIO: 01-08-2016 
CANTIDAD: 1 
FECHA DE TERMINACIÓN: 12-08-
2016 
FECHA DE ENTREGA: 15-08-2016 
ESPECIFICACIONES: Prótesis de Rodilla por mecanizado CNC. 
ELABORADO POR: DIEGO PINEDA 
FIRMA: 




REQUISICIÓN DE MATERIALES  
  REQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACOPLE  
DEPARTAMENTO: MECANIZADO CNC  
ORDEN DE PRODUCCIÓN 
N°: 001 
PRODUCTO: ACOPLE CON 70-75 
FECHA: 01-08-2016 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN C. UNIT C. TOTAL 
  MATERIALES DIRECTOS     
1     70-75 9,00 9,00 
TOTAL, MATERIALES DIRECTOS 9,00 
  MATERIALES INDIRECTOS     
1 FRESA DE 6 mm 9,00 9,00 
1 FRESA DE 16 mm 19,00 19,00 
1 FRESA HSS DE PUNTA R 5 mm 30,00 30,00 
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 58,00 




  REQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PARTE MOVIL 
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
ORDEN DE PRODUCCIÓN 
N°: 001 
PRODUCTO: PARTE MOVIL CON 70-75 
FECHA: 01-08-2016 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN C. UNIT C. TOTAL 
  MATERIALES DIRECTOS     
1     70-75 23,00 23,00 
TOTAL, MATERIALES DIRECTOS 23,00 
  MATERIALES INDIRECTOS     
1 FRESA DE 6 mm 9,00 9,00 
1 FRRESA DE 8 mm 12,00 12,00 
1 FRESA DE 16 mm 19,00 19,00 
1 FRESA HSS DE PUNTA R 5 mm 30,00 30,00 
TOTAL, MATERIALES INDIRECTOS 70,00 
APROBADO POR: Ing. FERNANDO VALENCIA TOTAL 93,00 
 
  REQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA BASE 
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
ORDEN DE PRODUCCIÓN 
N°: 001 
PRODUCTO: ESTRUCTURA BASE CON 70-75 
FECHA: 01-08-2016 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN C. UNIT C. TOTAL 
  MATERIALES DIRECTOS     
1     70-75 85,00 85,00 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 85,00 
  MATERIALES INDIRECTOS     
1 FRESA DE 6 mm 9,00 9,00 
1 FRRESA DE 8 mm 12,00 12,00 
1 FRESA DE 16 mm 19,00 19,00 
1 FRESA HSS DE PUNTA R 5 mm 30,00 30,00 
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 70,00 




ROL DE PAGOS 
 
TARJETA DE RELOJ Y BOLETA DE TRABAJO 
 
             TARJETA DE RELOJ PARA ACOPLE 
NOMBRE DEL OPERARIO: DIEGO PINEDA 
FECHA DE COMIENZO: 01-08-2016 FECHA DE TERMINO: 02-08-2016 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
8am a 
12am 
2 pm a 5pm 
8am a 12am 
2 pm a 5pm 
      
  
TOTAL HORAS:  16 
 
           BOLETA DE TRABAJO PARA ACOPLE 
NOMBRE DEL OPERARIO: DIEGO PINEDA 
FECHA DE COMIENZO: 01-08-2016 FECHA DE TERMINO: 02-08-2016 
TARIFA SALARIAL X HORA:  5,92 
TOTAL HORAS: 16 
COSTO TOTAL:  94,68 
 
 
             TARJETA DE RELOJ PARA PARTE MOVIL 
NOMBRE DEL OPERARIO: DIEGO PINEDA 
FECHA DE COMIENZO: 03-08-2016 FECHA DE TERMINO: 05-08-2016 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
    
8am a 12am 
2 pm a 5pm 
8am a 
12am 
2 pm a 5pm 
8am a 
12am 
2 pm a 5pm   







EXTRAS 13º SUELDO 14º SUELDO VACACIONES TOTAL INGRESOS














           BOLETA DE TRABAJO PARA PARTE MOVIL 
NOMBRE DEL OPERARIO: DIEGO PINEDA 
FECHA DE COMIENZO: 03-08-2016 FECHA DE TERMINO: 05-08-2016 
TARIFA SALARIAL X HORA:  5,92 
TOTAL HORAS: 24 
COSTO TOTAL:  142,01 
 
 
       TARJETA DE RELOJ PARA ESTRUCTURA BASE 
NOMBRE DEL OPERARIO: DIEGO PINEDA 
FECHA DE COMIENZO: 08-08-2016 FECHA DE TERMINO: 12-08-2016 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
8am a 
12am 
2 pm a 5pm 
8am a 12am 
2 pm a 5pm 
8am a 12am 
2 pm a 5pm 
8am a 
12am 




2 pm a 
5pm   
TOTAL HORAS:  40 
 
           BOLETA DE TRABAJO PARA ESTRUCTURA BASE 
NOMBRE DEL OPERARIO: DIEGO PINEDA 
FECHA DE COMIENZO: 08-08-2016 FECHA DE TERMINO: 12-08-2016 
TARIFA SALARIAL X HORA: 5,92 
TOTAL HORAS: 40 
COSTO TOTAL:  236,69 
 













1 CNC 130000,00 5 26000 1733,33 57,78 2,41




DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA EN LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS DE 
RODILL 





POR HORA $ 
2,41 
TOTAL DE DEPRECIACIÓN 38,52 
 
   DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINA CNC PARA PARTE 
MOVIL 




TOTAL DE DEPRECIACIÓN 57,78 
 
  DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINA CNC PARA ESTRUCTURA 
BASE 




TOTAL, DE DEPRECIACIÓN 96,30 
 
AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
AUXILIAR DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN   ENERGIA ELÉCTRICA PARA 
ACOPLE 






AUXILIAR DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN   ENERGIA ELÉCTRICA PARA PARTE 
MOVIL 








AUXILIAR DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN   ENERGIA ELÉCTRICA PARA 
ESTRUCTURA BASE 






COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
                      
      HOJA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 







57,00 38,52 14,95 
TOTAL, DE COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 110,47 
 
                      
      HOJA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 







69,00 57,78 29,90 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 156,68 
 
                      
      HOJA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 







69,00 96,30 59,80 






HOJA DE COSTOS DE LA PRÓTESIS DE RODILLA EN ALUMINIO 70-75 
HOJA DE COSTOS PROTESIS DE RODILLA POR MECANIZADO 
CNC (70-75) 
CLIENTE: UTN ORDEN DE PRODUCCIÓN:   1 
CANTIDAD: 1 
FECHA DE PEDIDO:  01-08-2016 
FECHA DE ENTREGA: 15/08/2016 




PRIMA 9,00 23,00 85,00 
MANO DE 
OBRA 94,68 142,01 236,69 
CIF 110,47 156,68 225,10 
COSTO 
TOTAL 214,14 321,69 546,79 
COSTO TOTAL DE LA PROTESIS 1082,62 
PRECIO DE VENTA DE LA PROTESIS EN EL 
MERCADO 2500,00 
UTILIDAD 1417,38 
 
